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Compressor Nebuliser

(@) Piston compressor

The mouthpiece gives you a better drug delivery

Nébuliseur a compression

() Pompe  piston

. Pour commencer le traitement, placez le bouton

Sistema per aerosolterapia

(1 Vano compressore

L'uso del boccaglio migliora I'apporto di farmaco

Kompressor-Inhalationsgerat

(@ Kolbenkompressor

- Wahlen Sie zwischen Erwachsenen- (8) und

Kompresor nebulizator

(@ Pistonlu kompresér

6. Doktorunuzun tavsiye ettigi inhalasyon stiresini tamam-

puepszZiMS / NEUpIM €776 " - . ; ' . ) UNC las
assensuads Power lead to the lungs. Cable d'alimentation Marche/Arrét (3) sur la position «l». ) ] Cavo alimentazione ai polmoni. ] ] : Netzkabel Kinder-Gesichtsmaske (9 und stellen Sie sicher, Giic kablos ladiktan sonra, aygiti kapatmak icin AG/KAPA anahta-

6¢) oy :smomwz\: % ONV/VOFF Switch Choose between adult () or child face mask (9) % Bouton Marche/Arrét - L'embout buccal donne une meilleure inhalation % | tv tl ONZIIOFF Scegliere fra la mascherina per adulti (8) o pedia- % Ein/Aus Schalter dass die Maske den Mund- und Nasenbereich % AU?KAPA (lZJ)N/OFF Anah rini (3 «O» konumuna getirin ve fisi prizden gekin.
Jonauisia ne and make sure that it encloses the mouth and vers les poumons. nterutiore trica () e assicurarsi che copra bocca e naso vollsténdig umschliesst. % ( ) Anahtari 7. Gerikalan medikasyonu nebiilizérden bosaltin ve aygit

(@) Air filter compartment

nose area completely.

(@) Compartiment filtre & air

- Utilisez tous les accessoires y compris le masque

(@) Comparto filtro aria

completamente.

(@) Luftfilterfach

Verwenden Sie alle Zubehrteile einschliesslich des

(@) Hava filtresi bomesi

«Temizlik ve Dezenfektasyon» béliimde agiklandigi

@ Nebuliser Use all accessories including the nose piece G2 @ Nébuliseur nasal @ comme prescrit par le médecin. @ Nebulizzatore Usare gli acqessori, incIusp I‘erogatore nasale G2, @ Vernebler ] Nase.nstijpks (12 wie von Ihrem Arzt verschreiben. @ Nebulizator sekilde temizleyin.

-a: Vaporiser head as prescribed by your doctor. -a: Bec vaporisateur 5. Pendant I'inhalation, asseyez-vous droit et restez -a: Ugello di nebulizzazione come prescritto dal proprio medico. ] -a: Zerstauberkopf 5. Sitzen Sie wéhrend des Inhalierens aufrecht und -a: Atomizer &= Bu cihaz 30 dakika Agtk / 30 dakika Kapal
® Airtube 5. During inhalation, sit upright and relaxed at a table (® Tube dair flexible détendu & une table et non dans un fauteuil, afin ® Tubo aria 5. Durante la terapia inalatoria, sedere dritti e rilassati a ® Luftschlauch entspannt an einem Tisch (nicht in einem Sessel), um ® Hava hortumu olmak iizere aralikla galisacak sekilde tasar-
@ Mouthpi and not in an armchair, in order to avoid compressing (7) Embout buccal d'éviter de compresser vos voies respiratoires et nuire @ Boccagl un tavolo & non in una poltrona per evitare di compri- @) Mundstiick die Atemwege nicht zusammenzudriicken und so die @ Agiziik lanmustir. Dakikalik kullanimda sonra cihazi

outhpiece your respiratory airways and impairing the treatment al'efficacité de votre traitement. Ne vous allongez pas occaglio mere le vie respiratorie & comprometere I'efficacia Wirksamkeit der Behandlung nicht zu beeintréchtigen. g1zl kapatiniz, bir sonraki inhalasyon igin 30 Dakika

Adult face mask
(9) Child face mask

effectiveness. Do not lie down while inhaling. Stop
inhalation if you feel unwell.

Masque adulte
(9 Masque enfant

durant I'inhalation. Cessez I'inhalation si vous vous
sentez mal.

Mascherina adulti
(9) Mascherina pediatrica

del trattamento. Non sdraiarsi durante I'inalazione.
Interrompere l'inalazione in caso di malore.

Erwachsenen-Gesichtsmaske
(9 Kinder-Gesichtsmaske

Wahrend der Inhalation nicht hinlegen. Stoppen Sie
die Inhalation falls Ihnen unwohl ist.

Yetiskinler igin maske
(9 CGocuklar igin maske

bekleyiniz.

e s - . . ) . i i ; i di Kalibrasyona gerek yoktur.
e ' . . . Filtre a air échangeable 6. Ala fin de la période dinhalation recommandée par - ) ) 6. Dopo aver completato la seduta inalatoria come racco- Austauschen des Luftfilters 6. Nachdem Sie die von Ihrem Arzt empfohlene Inhala- L (&~ Kalibrasyona gerek yoktur. -~~~
Replacing air filter 6. After gompbtlngttf;]et;]nhgst/lg; ;;erlolct! rhecommendltid by it g o egdu ehulisour vobe b decir? teignez Iapparcilen placant e b%uton Sostituzione del filtro aria mandato dal proprio medico, posizionare lnterruttore Zusammensetzen des Vernebler-Sets tionszeit beendet haben, schalten Sie den Ein/Aus Hava filtresinin degistirilmesi A\ Cihaz izerinde herhangi bir degisikiik yapilmasi
@) Assembling nebuliser kit your doctor, switch the switch (3) o position 9 Marche/Arrét (3) sur la position «O» et débranchez | @) Assemblaggio del kit di nebulizzazione ONJ/OFF (3) in posizione «O» per spegnere il disposi- ) Schalter (3) auf die Position «O», um das Gerét @) Nebulizator kitinin montaj yasaktrr.
@ Nose p «O» to turn off the device and unplug it from the socket. (2 Masque nasal larche/Arét (3) sur la positio &l debranchez le tivo e st a snina dalla rete di alimentazi @2 Nasenstiick halten und ziehen Sie den Steck d
ose piece 7 Emty the remaining medication from the nebuliser SHTE cable d'alimentation de la prise secteur. @ Erogatore nasale Ivo € staccare la spina dalla rete di alimentazione. i auszuschallen und ziehen Sle den Slecker aus der (2 Burun aparats 4. Temizlik ve Dezenfektasyon

@3 Airfilter ' dply the devi 9 described in th fi @3 Filtre & air 7. Videz le liquide résiduel dans le nébuliseur et nettoyez @3 Filtro aria 7. Svuotare il farmaco rimanente dal nebulizzatore e @3 Luftfter Steckdose. ) — @3 Hava filtresi ' Y

zgle(; ﬁ;ﬂ . :d gYslfr?f ea;ineicn €d In the section . 'appareil suivant les instructions de «Nettoyage et pulire il dispositivo come descritto nella sezione Sehr geehrter Kunde, 7. Entleeren Sie die restliche Inhalationslsung aus Her islemden sonra medikasyon kalintilarini ve muhtemel
Dear Customer, Thisgdevice was desigg:jﬁed forintermittent use Cher client, désinfectiony. Gentile Cliente, «Pulizia e disinfezione». Dieses Inhalationsgerét ist ein Aersosoltherapiesystem fir dem Vernebler und reinigen Sie das Gerat wie im Sayin Misterimiz, birikintileri temizlemek igin tiim pargalar iyice temizleyin.

This nebuliser is an aerosol therapy system suitable for
domestic use. This device is used for the nebulisation of
liquids and liquid medication (aerosols) and for the treat-
ment of the upper and lower respiratory tract.

If you have any questions, problems or want to order
spare parts please contact your local Microlife-Customer
Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you
the address of the Microlife dealer in your country. Alter-
natively, visit the internet at www.microlife.com where

of 30 min. On / 30 min. Off. Switch off the
device after 30 min. use and wait for another
30 min. before you resume treatment.

& The device requires no calibration.

A No modification to the device is permitted.

4. Cleaning and Disinfecting

Thoroughly clean all components to remove medication

Ce nébuliseur est un systéme de traitement par aérosol
a usage domestique. Ce dispositif est utilisé pour la
nébulisation des liquides et des médicaments liquides
(aérosols) et pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures.

Si vous avez des questions, des problémes ou désirez
commander des pieces détachées, veuillez contacter
votre Service Clients Microlife local. Adressez-vous &
votre revendeur ou a la pharmacie ou vous avez acheté
I'appareil pour avoir les coordonnées du représentant

&= Cet appareil a été congu pour une utilisation

limitée de 30 min. Marche / 30 min. Arrét.
Eteignez 'appareil aprés les 30 min. d'utilisation
et attendre 30 min. avant de le réutiliser.

(&= L'appareil ne nécessite aucune calibration.

A Aucune opération sur 'appareil ne sera permise.

4. Nettoyage et désinfection

Questo dispositivo € un sistema per aerosolterapia
ideale per uso domiciliare. Pud essere utilizzato con tutti
i comuni farmaci per aerosolterapia ed & studiato per il
trattamento delle vie aeree superiore medie/inferiori.

In caso di domande, problemi o per ordinare parti di
ricambio, contattare il proprio rivenditore di fiducia o il
locale servizio clienti Microlife. In alternativa & possibile
visitare il sito www.microlife.com che offre moltissime
informazioni utili sui nostri prodotti.

&= Questo dispositivo & stato progettato per un

funzionamento intermittente di 30 min. On /
30 min. Off. Spegnere il dispositivo dopo

30 min. di funzionamento e attendere ulteriori
30 min. prima di effettuare un nuovo trattamento.

&= |l dispositivo non necessita di calibrazione.

A Non manomettere il dispositivo.

4. Pulizia e disinfezione

den Heimgebrauch. Dieses Gerét ist zur Verneblung von
Fliissigkeiten und fliissigen Medikamenten (Aerosole) und
fiir die Behandlung der oberen und unteren Atemwege.
Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Ersatzteil-
bedarf jederzeit gerne an den lokalen Microlife-Service.
Ihr Handler oder Apotheker kann lhnen die Adresse der
Microlife-Landesvertretung mitteilen. Eine Vielzahl niitz-
licher Informationen zu unseren Produkten finden Sie
auch im Internet unter www.microlife.com.

Wir wiinschen Ihnen alles Gute fiir Ihre Gesundheit -

Kapitel «Reinigung und Desinfektion» beschrieben.
(&~ Dieses Gerat wurde fiir den Betrieb im Modus
30 Min. Ein / 30 Min. Aus entwickelt. Bitte
schalten Sie das Gerat nach 30 Minuten aus und
warten Sie weitere 30 Minuten, bevor Sie die
Behandlung fortsetzen.
@™ Das Gerét erfordert keine Kalibrierung.

A Eine Anderung des Gerits ist nicht zuldssig.

Bu nebulizatdr evde kullanima uygun aerosol terapi siste-
midir. Bu cihaz sivilar ve sivi ilaglarin nebulizasyonu, alt ve
Ust solunum yollarinin tedavisi igin kullanilir.

Sorulariniz, sorunlariniz ve yedek parca siparigleriniz igin,
|itfen, yerel Microlife-Misteri Servisi ile goristin. Ulkeniz-
deki Microlife bayisinin adresini saticinizdan ya da ecza-
nenizden 6grenebilirsiniz. Ikinci bir yol olarak, Griinlerimiz
hakkinda genis bilgi edinebilecediniz www.microlife.com
internet adresini de ziyaret edebilirsiniz.

Kompresorii temizlemek igin agindirici olmayan yumusak
ve kuru bez kullaniniz.
Cihazin ig aksaminin su ile temas etmediginden
ve fisin duvardan gekili oldugunan emin olunuz.
Aksesuarlarin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
Cihazin performansi ve tedavinin etkinligi icin temizleme
ve dezenfeksiyon talimatlarini dikkatlice inceleyin.
Her kullanimdan énce ve sonra
Atomizeri (5) saat yoniiniin tersine gevirerek Ust ilag

4. Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie alle Zubehdrteile nach jeder Behandlung
griindlich, um Medikamentenriickstdnde und mégliche
Verunreinigungen zu entfernen.

Verwenden Sie fiir die Reinigung des Kompressors ein
weiches, trockenes Tuch und ein nicht scheuerndes

Nettoyez soigneusement toutes les piéces pour retirer
les résidus de médicament et les éventuelles impuretés
aprés chaque traitement.
Utilisez un chiffon doux et sec avec des nettoyants non
abrasifs pour nettoyer le compresseur.
Assurez-vous que les parties internes de I'appa-
reil ne sont pas en contact avec des liquides et

Rimanete in salute — Microlife AG!
1. Significato dei simboli

| dispositivi elettronici devono essere smaltiti in
conformita alle regolamentazioni locali e non con
mm i rifiuti domestici.

you will find a wealth of invaluable information on our
products.
Stay healthy — Microlife AG!

1. Explanation of Symbols
Electronic devices must be disposed of in accor-

Microlife de votre pays. Vous pouvez aussi visiter notre
site Internet a I'adresse www.microlife.com, oli vous
trouverez de nombreuses et précieuses informations sur
nos produits.

Restez en bonne santé avec Microlife AG.

1. Significations des symboles

Saglikla kalin — Microlife AG!

1. Simge Tanimlamalari

Elektronik Urtinler, ¢bpe atilmamali; ancak,
yiiriirlikteki yonetmeliklere uygun olarak elden
mmm  Gikariimalidir.

residuals and possible impurities after each treatment.
Use a soft and dry cloth with non-abrasive cleaners to
clean the compressor.
Make sure that the internal parts of the device
are not in contact with liquids and that the power
plug is disconnected.

haznesini gikartin. Atomizer, agiz parcasi (7) ve burun
aparatini 2 yikayin ve kaynar suda 5 dakika bekletin.
Atomizer pargalarini birlestirin ve hava hortumunu bagla-
yarak, aygiti agin ve 10-15 dakika galistirin.
&= Maske ve hava hortumunu ilik su ile yikayiniz.
& Dezenfekte icin sadece iretici talimatlarinda

Pulire attentamente tutti i componenti e rimuovere residui Microlife AG!

di farmaco e possibili impurita dopo ogni trattamento. 1. Zeichenerklirung

Utilizzare un panno soffice e asciutto con detergenti non . . A S— _

abrasivi per pulire il vano del compressore. E Elektronische Geréte durfen nicht im Hausmill,
sondern missen entsprechend den drtlichen

== Vorschriften entsorgt werden.

Accertarsi che le parti interne del dispositivo non
siano in contatto con liquidi e che la spina sia

dance with the locally applicable regulations, not . it . . " . . Reinungsmittel. ; ) '
it domestic wastey pp g ) Cleaning and disinfecting of the accessories Les appareils électroniques doivent étre que la prise est débranchée. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare scollegata dalla presa di corrente. Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau A Stellen Sie sicher, dass keine Fliissigkeiten in das Aygiti kullanmadan énce, talimatlari dikkatle sivilar kullaniniz.
— - Follow carefullylthe cleaning and d|5|.nfect|ng instructions E éliminés en conformité avec les prescriptions Nettoyage et désinfection des accessoires il dispositivo. Pulizia e disinfezione degli accessori studieren. Gerat eindringen und das Netzkabel abgezogen ist. okuyun. A Hava hortumu ve maskeleri kaynatmayiniz veya
of the accessories as they are very important to the mm  l0Cales, séparément des ordures ménageéres. Suivez soigneusement les instructions de nettoyage et Seguire attentamente le istruzioni di pulizia e disinfezione Reinung und Desinfektion der Zubehbrteile atoklav etmeyiniz.

performance of the device and success of the therapy.
Before and after each treatment

Disassemble the nebuliser (5) by turning the top counter-
clockwise and remove the medicine conduction cone.
Wash the components of the disassembled nebuliser,
the mouthpiece (7) and the nose piece (2 by using tap
water; dip in boiling water for 5 minutes. Reassemble the
nebuliser components and connect it to the air tube

IE Equipement de classe Il
connector, switch the device on and let it work for 10-15 @ Numéro de série
minutes.

(&= Wash masks and air tube with warm water. REF| Numéro de référence

Read the instructions carefully before using this
device.

Type BF applied part

IE Class Il equipment
@ Serial number

REF| Reference number

BF tipi ekipman

IE Class Il ekipman
:: Seri numarasi

REF| Referans numarasi

d Uretici

Folgen Sie den Anweisungen zur Reinigung und Desinfek-
tion der Zubehdrteile genau, da sie fiir die Leistungen des
Gerates und dem therapeutischen Erfolg grundlegend sind.
Vor und nach jeder Anwendung

Drehen Sie das Oberteil des Verneblers (5) gegen den
Uhrzeigersinn, um den Vemebler zu 6ffnen und um den
Zerstauberkopf zu entfernen. Waschen Sie alle Teile des
Verneblers, das Mundsttick (7) und das Nasenstiick G2
unter fliessendem Wasser. Danach 5 Minuten lang in
kochendes Wasser legen. Setzen Sie die Verneblerteile
wieder zusammen und schliessen den Vernebler an den

degli accessori in quanto sono molto importanti per il Anwendungsteil des Typs BF

corretto funzionamento del dispositivo e l'efficacia della
terapia.

Prima e dopo ogni trattamento

Smontare il nebulizzatore (5) ruotando la parte superiore
in senso orario e rimuovere l'ugello di nebulizzazione.
Lavare i componenti del nebulizzatore, il boccaglio (7) e
I'erogatore nasale 32 usando acqua corrente; immer-
gere in acqua bollente per 5 minuti. Riassemblare il
nebulizzatore e collegarlo tramite il tubo al dispositivo,
accenderlo e lasciarlo in funzione per 10-15 minuti.

Parte applicata tipo BF

IE Dispositivo di classe Il
@ Numero di serie

REF| Codice prodotto

“ Produttore

de désinfection des accessoires car ils sont trés impor-
tants pour la performance de I'appareil et le succes de la
thérapie.

Avant et aprés chaque traitement

Démontez le nébuliseur () en tournant le capot dans le
sens inverse de |'aiguille d'une montre puis retirez le
cone de conduction médicale. Lavez les composants du
nébuliseur démonté, embout (7) et le nez G2 en utilisant
I'eau du robinet; Trempez dans I'eau bouillante pendant
5 minutes. Remontez les composants du nébuliseur et le
connecteur du tuyau d'air, allumez 'appareil et laissez-le

5. Bakim, Onarim ve Servis

Saticinizdan veya eczacinizdan tiim yedek pargalari
siparig edin veya Microlife Servisi ile gorisiin (bkz. 6nsdz).
Cihazin degistirilmesi

Cihazi (8) uzun siire kullaniimadiginda, deformasyon,
kiriima veya atomizer (5)-a setinde kuru ilag kalintilari
durumunda degistiriniz. Kullanima bagli olarak cihazinizi
6 ay ile 1 sene igerisinde degistirmenizi tavsiye ediyoruz.

Veuillez lire attentivement les instructions avant
d'utiliser ce produit.

IE Gerét der Schutzklasse I

@ Seriennummer

REF| Referenznummer

“ Hersteller

Partie appliquée du type BF

A Sadece orijinal nebulizator kullaniniz!

I & isinfecting liqui i fonctionner pendant 10-15 minutes. & L | herine e il tubo ari | En(ON) Luftschlauch an. Schalten Sie das Gerat ein und lassen Hava filtresinin degistirilmesi
Manufacturer gglri,ul;:;sggsd ;fmlsntfr?](::ttlig%ngds folowing the sl Fabricant &= Lavez les masques et le tube d'air & I'eau tiéde. | on ti:;iadr: e mascherine & tho afia con acqua o es fiir 10-15 Minuten in Betrieb. I acon Normal kullanimlarda, hava filtresi 43 500 calisma saati
' abrican — - - s g ) . ! - Aus (OFF) @& Waschen Sie die Masken und den Luftschlauch veya 1 yilin ardindan degistirilmelidir. Filtrenin periyodik
| ON A\ Do not boil nor autoclave the air tube and masks. &~ Nutiisez que des liquides désinfectants a froid O oFf (&= Usare solo disinfettanti come indicato nelle o _— mit warmem Wasser. O Kapa (0FF) olarak kontrol edilmesini (10-12 tedaviler) ve gri veya
( ) ve gri vey
| Marche (ON) en se référant aux instruction du fabricant. istruzioni del produttore. |21 Schutzklassifizierung gegen Eindringen von ! " . trol  tedaviler) ve gr
E 5. Maintenance, Care, and Service A\ e pas faire bouilli ni autoclaver le tube & air et |21 Protezione da corpi estranei e dagli effett A Non bollire ne sterilizzare a vapore il tubo aria e festen Kérpern und Eindringen von Wasser &= Benutzen Sie nur Kaltsterilisierungslosungen |p21 Katiyabanci nesneler ve su girigine bagh zarar-  kahverengi bir renk aldiysa, degistiriniz. Fitreyi gikar-
O orF dannosi causati dalla penetrazione di acqua gemass Herstelleranweisung. lardan koruma tarak yenisi ile degistiriniz

O Arét (OFF) les masques. le mascherine.

|p21 Protection contre les éléments solides étrangers

Order all spare parts from your dealer or pharmacist, or

e ; A Masken und Luftschlauch nicht abkochen oder
contact Microlife-Service (see foreword).

h & Filtreyi tekrar kullanim igin yikamayiniz.
autoklavieren.

|p21 Protection against solid foreign objects and
& Havafiltresi hasta cihazi kullanirken degistiril-

harmful effects due to the ingress of water

C € 01 23 CE-Kennzeichnung

5. Maintenance, entretien et service

E E CE€0123 varchiodi confomits G 5. Manutenzione, conservazione e servizio C€0123 o Uygunluk isarei

Replacement of the nebuliser NS et dangereux due & une pénétration de leau apres-vente Ordinare tutt | pezzi di ricambio dal proprio rivenditore, 2. Sicherheitshinweise 5. Wartung, Pflege und Service ) ” memelidir
C E 01 23 Replace tho nabuliser 9 after a ong periad of nactity, Commandez tous les accessoires aupres de votre gros- 2.1 i mi ionali f ia di fiduci tattare il servizio Microlif i ile bei 5 2. Onemli Giivenlik Talimatlari Sadece orijinal filtre kullaniniz! Cihazi filtresiz
CE Marking of Conformity in cases where it shows deformities, breakage, or when C€0123 Marquage CE conforme siste 0u pharmacien, ou contactez | espservi cos Mi cr%life -_Importanti misure precauzionali (%rg:rcelaprler;]:si:)o contatiare i servizio Microliie o Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses Doku- 268tt$]"in SIZ allﬁ Ertszla(tt;telle g9| Idhrenl\lll !-1an|$|erS oder . e B A kuIIanmay|Jn 12 !
. the vaporiser head (5)-a is obstructed by dry medicine, : ¥ ! o Segquire le istruzioni d'uso. Questo manuale contiene : ment enthlt wichtige Informationen zum Betrieb und zur potneker oder kontaktieren Sie den Microlite Service o Kullanim icin talimatlari okuyunuz. Bu dokiiman :
19S | | n q o N JOSSol d wo O 2. Important Safety Instructions dust, e‘{C, We recomcr?end to replace they nerly)uliser after (voir avant-propos). infgrmazioni importanti sul funzionamento e la sicu-  Sostituzione del nebulizzatore Sicherheit dieses Gerits. Bitte lesen Sie dieses Doku- (siehe Vorwort). cihazin giivenli kullanimi igin 6nemii bilgiler icermek- g Arjzalar ve Yapilacak i§|em|er

Remplacement du nébuliseur

Remplacez le nébuliseur (5) apres une longue période
d'inactivité, dans les cas ol il présente des déformations,
des cassures ou la téte d'évaporateur (5)-a est obstruée
par un médicament sec, poussiére, etc. Nous recom-
mandons de remplacer le nébuliseur aprés une période

Sostituire il nebulizzatore (5) dopo un lungo periodo di ment sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerétbenutzenund ~ Austausch des Verneblers
inutilizzo, nel caso mostri imperfezioni, rotture o quando bewahren Sie es fiir die zukiinftige Nutzung auf.
I'ugello di nebulizzazione (5)-a sia ostruito da farmaco o Dieses Geréat darf nur fir den in dieser Anleitung
secco, polvere, ecc. Raccomandiamo di sostituire il beschriebenen Zweck verwendet werden. Der
nebulizzatore dopo un periodo compreso tra 6 mesi e 1 Hersteller ist nicht fiir Schaden haftbar, die aus

anno a seconda dell'utilizzo. unsachgemésser Handhabung resultieren.

( ) ) tedir. Litfen cihazi kullanmadan 6nce bu dékimani
Tauschen Sie den Vernebler (5) nach langerer Nichtbe- tamamen okuyunuz ve gelecekte tekrar bagvurmak
nutzung aus, falls dieser Verformungen oder Risse iizere saklayiniz.

aufweist oder falls der Zerstauberkopf (5)-a durch ein o Bu iriin, sadece bu brosiirde agiklanan amaglar
eingetrocknetes Medikament, Staub, etc. verstopft ist. cercevesinde kullanilabilir. Imalatm yanlis uygula-
Wir empfehlen, den Vernebler je nach Gebrauch nach 6 madan kaynaklanan zarar ziyan igin sorumiu tutu-

o Follow instructions for use. This document provides impor- @ period between 6 months and 1 year depending on the 2. Importantes précautions d'emploi
tant proquct operation and.safety information regarding usage. o Respectez les instructions d'utilisation. Ce document
this device. Please read this document thoroughly before Only use original nebulisers! fournit des informations importantes sur le fonction-
using the device and keep for future reference. s nement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire
mer?;?;:n%wdﬂifot:: ;‘ng‘?; e air filter @3 must be attentivement ce document avant d'utiliser I'appareil

rezza di questo dispositivo. Si prega di leggere atten-
tamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il dispo-
sitivo e di conservarle per ogni futura consultazione.
o Questo dispositivo deve essere usato esclusiva-
mente come descritto in questo manuale. Il produt-

Aygit acilmiyorsa

o Giig kablosunun (2) prize takili oldugundan emin olun.

o AG/KAPA anahtarinin (3) «I» konumunda oldugundan
emin olun.

o Cihazin galisma kosullaina uygun galistirildigindan
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O O Z o This device may only be used for the purpéses
described in these instructions. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by incorrect

application.
Do not operate the unit in presence of any anesthetic
mixture inflammable with oxygen or nitrogen protoxide.
This device is not suitable for anaesthesia and lung
ventilation.
This device should only be used with original acces-
sories as shown in these instructions.
Do not use this device if you think it is damaged or
notice anything unusual.
Never open this device.
This device comprises sensitive components and
must be treated with caution. Observe the storage
and operating conditions described in the «Technical
Specifications» section.
Protect it from:

water and moisture

extreme temperatures

impact and dropping

contamination and dust

direct sunlight

heat and cold
Comply with the safety regulations concerning the

replaced approximately after 500 working hours or after
each year. We recommend to periodically check the air
filter (10-12 treatments) and if the filter shows a grey or
brown colour or is wet, replace it. Extract the filter and

replace it with a new one.
@& Do not try to clean the filter for reusing it.
&= The airfilter shall not be serviced or maintained

while in use with a patient.

A Only use original filters! Do not use the device

without filter!

6. Malfunctions and Actions to take

The device cannot be switched on

o Ensure the power lead (2) is correctly plugged into
the socket.

o Ensure the ON/OFF switch (3) is in the position «I».

o Make sure that the device has been operating within
operating limits indicated in this manual (30 min On /
30 min Off).

The nebuliser functions poorly or not at all

o Ensure the air tube (&) is correctly connected at both
ends.

o Ensure the air tube is not squashed, bent, dirty or

et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Cet appareil est réservé aux applications décrites
dans ce manuel. Le fabricant ne peut étre tenu pour
responsable de dommages provoqués par une utili-
sation incorrecte.

Ne pas faire fonctionner 'appareil en présence d'anes-
thésique inflammable avec I'oxygéne ou le protoxyde
d'azote.

Appareil non adapté pour 'anesthésie et la ventilation
pulmonaire.

L'appareil doit étre utilisé seulement avec les acces-
soires dorigine indiqués sur le mode d'emploi.
N'utilisez pas I'appareil si vous pensez qu'il est
endommagé ou remarquez quelque chose de
d’anormal.

N'ouvrez jamais I'appareil.

Cet appareil comprend des éléments sensibles et
doit étre traité avec précaution. Respectez les condi-
tions de stockage et d'emploi indiquées a la section
«Caractéristiques techniques».

Il convient de le protéger contre:

- l'eau et 'humidité

- les températures extrémes

- les chocs et chutes

- les saletés et la poussiére

comprise entre 6 mois et 1 an selon les utilisations.
A N'utilisez que des nébuliseurs d'origine.

Remplacement du filtre a air
Dans des conditions normales d'utilisation, le filtre & air 43
doit étre remplacé environ apres 500 heures d'utilisation
ou apres chague année. Nous vous recommandons de
vérifier périodiquement le filtre & air (10-12 traitements) et
si le filtre présente une couleur brune ou est humide, le
remplacer. Extraire le filtre et le remplacer par un nouveau.
@& Neessayez pas de nettoyer le filtre pour le réutiliser.
&= Lefiltre a air ne doit pas étre entretenu tant qu'il
est utilisé par un patient.
A N'utilisez que des filtres originaux. N'utilisez pas
I'appareil sans filtre.

6. Dépannage et actions a prendre

Il est impossible d'allumer I'appareil

o Vérifiez que le cable d'alimentation (2) est correctement
branché a la prise secteur.

o Vérifiez que le bouton Marche/Arrét (3) est sur la
position «I».

o Assurez-vous que I'appareil a fonctionné dans les
limites indiquées dans ce manuel d'utilisation
(30 min. Marche / 30 min. Arrét).

tore non puo essere ritenuto responsabile di danni
causati da un utilizzo improprio.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di qualsiasi
miscela anestetica infiammabile con ossigeno o
protossido di idrogeno.
Il dispositivo non & adatto per anestesia e ventilazione
polmonare.
Il dispositivo deve essere utilizzato solo con gli
accessori originali indicati nel manuale d'uso.
Non usare il dispositivo se si ritiene che sia danneg-
giato o se si nota qualcosa di strano.
Non aprire mai il dispositivo.
Questo dispositivo € costruito con componenti deli-
cati e deve essere trattato con attenzione. Osservare
le condizioni di stoccaggio e funzionamento descritte
nel capitolo «Specifiche tecniche.
Proteggere il dispositivo da:

acqua e umidita

temperature estreme

urti e cadute

sporcizia e polvere

luce solare diretta

caldo e freddo
Seguire le norme di sicurezza riguardo i dispositivi

Usare solo nebulizzatori originali!

Sostituzione dei filtri
In condizioni normali di utilizzo, il filtro aria @3 deve

essere sostituito approssimativamente dopo 500 ore di
utilizzo o ogni anno. Raccomandiamo di controllare

periodicamente il filtro aria (ogni 10-12 trattamenti) e, se

il filtro mostra un colore grigio 0 marrone o & bagnato,
sostituirlo. Estrarlo e sostituirlo con uno nuovo.

&= Non provare a lavare il filtro per riutilizzarlo.
& |lfiltro aria non dovrebbe essere controllato o
sostituito mentre il dispositivo & in uso.

A Usare solo filtri originali! Non usare il dispositivo
senza filtro!

6. Malfunzionamenti e azioni da intraprendere

dispositivo non si accende
Accertarsi che la spina (2) sia ben inserita nella presa
di corrente.
Accertarsi che l'interruttore ON/OFF (3) sia in posi-
zione di acceso «l».
Assicurarsi che il dispositivo operi entro i limiti indicati
nel presente manuale d'istruzioni (30 min. On /
30 min. Off).

Benutzen Sie das Gerat nicht in Gegenwart entflamm-

barer andsthetischer Gemische mit Sauerstoff oder

Distickstoffmonoxid (Lachgas).

Dieses Gerat ist nicht fiir Andsthesie und die Ventilation

der Lungen geeignet.

Dieses Gerét sollte nur mit dem Original-Zubehdr

verwendet werden, das in dieser Anleitung aufgefiihrt ist.

Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn Sie einen Schaden

erkennen oder lhnen etwas Ungewdhnliches aufféllt.

Offnen Sie niemals das Gerét.

Dieses Gerat besteht aus sensiblen Bauteilen und muss

vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und

Betriebsanweisungen im Kapitel « Technische Daten».

Schiitzen Sie das Gerat vor:

- Wasser und Feuchtigkeit

- extremen Temperaturen

- Stéssen und Herunterfallen

- Schmutz und Staub

- starker Sonneneinstrahlung

- Hitze und Kalte

Halten Sie die fiir Elektrogerate geltenden Sicher-

heitsvorschriften ein, besonders folgende:

- Beriihren Sie das Gerét niemals mit nassen oder
feuchten Handen.

- Stellen Sie das Gerat wahrend des Gebrauchs

bis 12 Monaten auszutauschen.

Vewenden Sie nur den Originalvernebler!

Austausch des Luftfilters
Bei normalen Benutzungsbedingungen ist der Luftfilter @3

nach etwa 500 Betriebsstunden oder einem Jahr auszutau-
schen. Wir empfehlen, den Luftfilter regelmassig zu kontrol-
lieren (10-12 Anwendungen) und auszutauschen, wenn er
grau oder braun verfarbt ist oder dieser sich feucht anfiihit.
Luftfilter entfernen und durch einen neuen ersetzen.

&> Versuchen Sie nicht, den Filter fiir Wiederver-

wendung zu reinigen.

@& Der Luftfilter darf nicht repariert oder gewartet

werden, wahrend er bei einem Patienten im
Einsatz ist.

A Nur Originalfilter verwenden! Benutzen Sie das

6.

Gerat nicht ohne Filter!
Fehlfunktionen und Massnahmen

Das Gerit lasst sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (2) richtig in
die Steckdose gesteckt ist.

Stellen Sie sicher, dass sich der Ein/Aus Schalter (3)
auf der Position «I» befindet.

Stellen Sie sicher, dass das Gerét innerhalb der in

lamaz.
Uniteyi oksijen ve nitrojen proksitle tutusabilen anes-
tezi karigimlari altinda kullanmayiniz.
Bu aygit, anestezi ve akciger ventilasyonu igin uygun
degildir.
Bu aygit, talimatlarda belirtildigi gibi yalnizca orijinal
aksesuarlariyla birlikte kullanilabilir.
Hasar gérdiglini diistiniyorsaniz ya da herhangi bir
anormal durum sezdiyseniz, aygiti kullanmayin.
Aygiti kesinlikle agmayin.
Aygit, hassas pargalara sahiptir ve dikkatli bigimde
kullaniimalidir. «Teknik Ozellikler» bollimiinde agik-
lanan saklama ve calistirma kosullarini géz 6niinde
bulundurun!
Asag|dak| durumlara maruz kalmasina engel olun:

su ve nem

asir sicakliklar

darbe ve dusirilime

kir ve toz

dogrudan giines 1s1g1

sicak ve soguk
Elektrlkh cihazlar ile ilgili giivenlik dizenlemelerine
uyunuz

emin olunuz (30 dak. Agik / 30 dak. Kapali).
Nebullzator iyi iglemiyor veya hig caligmiyorsa
Hava hortumunun () her iki ucundaki baglantilarin
dogru sekilde yapildigindan emin olun.
Hava hortumunun ezilmediginden, bikilmediginden,
kirli olmadigindan veya tikali olmadigindan emin
olun. Gerekirse yenisiyle degistirin.
Nebulizatorin (&) dogru kuruldugundan, renkli
atomizer (5)-a basliginin dogru yerlestirildiginden ve
engellenmediginden emin olunuz.

o Gerekli medikasyonun eklendiginden emin olun.

7. Garanti Kapsami

Bu aygit, satin alindigi tarihten itibaren 5 yil garanti
kapsamindadir. Bu garanti stresi iginde, bizim takdiri-
mize bagli olarak, Microlife arizali Griin{i Ucretsiz olarak
onaracak veya degistirecekir.
Aygitin agilmasi ya da Uzerinde degisiklik yapiimasi,
garantiyi gegersiz kilar.
A§ag|dak| 6geler garanti kapsami digindadir:
o Nakliye maliyetleri ve nakliye riskleri.
e Yanlig uygulamadan veya kullanim talimatlarina
uyulmamasindan kaynaklanan hasar.

) . ) y Cihaza asla nemli veya islak ellerle dokunmayin. o Sizdiran pillerden kaynaklanan hasar.
electrical devices and in particular: blocked. If necessary, replace with a new one. - les rayons solaires directs elettrici e in particolare: La nebulizzazione & debole o inesistente auf eine waagerechte und stabile Flachen ab. dieser Anleitung angegebener Betriebsdauer
® Never touch the device with wet or moist hands. « Ensure the nebuliser () s fully assembled and the la chaleur et le froid L appareil ne vaporise que faiblement ou pas du tout Non toccare mai il dispositivo con manibagnate o ¢° Assicurarsi che il tubo aria (& sia connesso corretta- - Ziehen Sio night am Netzkabel oder am Gerdt um betrieben wurde (30 min. Ein / 30 min. Aus). Calisma sirasinda cihazi dengeli ve yatay bir e Kaza veya yanlis kullanimdan kaynaklanan hasar.
. ) Vérifiez que le flexible (6) est correctement connecté id . h ! d . . ylizeye yerlestirin. o Ambalaj/ depolama malzemesi ve kullanim talimatiari.
Place the device on a stable and horizontal colored vaporiser head (5)-a is placed correctly and . Respecter les prescriptions de sécurité concernant umide. mente ai due estremi. Das Gerit vernebelt nur schwach oder gar nicht PR e e P ’
p ®-aisp Y aux deux extrémités. o 1 disnosit i i den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 9 Giig prizinden gikartmak igin cihazi kendinize dogru e Diizenli kontroller ve bakim (kalibrasyon)
@ surface during its operation. not obstructed. les dispositifs e}ectr}ques etnotamment: ) o Verifier aue Io flexible n'est pas écrasé. olié. sale ou Posizionare il dlspos!tlyo durgnte il suo funziona- o Assicurarsi che il tubo aria non sia schiacciato, - Der Stecker des Netzkabels dient zum Trennen o Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch (&) an kQP 4 ¢l o g . AKacsUariar v S barcaler Nebﬁliza.tér
® Do not pull the power cord or the device itself to o Ensure the required medication has been added. - Ne touchez jamais | 'appareil avec des mains mouil- Pz que’ - P , Plie, mento su una superficie stabile e orizzontale. piegato, sporco o ostruito. Se necessario, sostituirlo des Gerits vom Stromnetz. daher muss er beiden Enden sachgeméss befestigt ist. gekmeyin. o . Ve aginan parcalar: Nebulizator,
unplug it from the power socket lées ou humides bloqué. Si nécessaire remplacez-1e par un neu. Non tirare il cavo di alimentazione o il dispositivo ’ ; ets zuganglich blei « Stellen Sie sicher, dass der Luftschiauch &) nicht Sebeke giicil, elektrik fisinden farkiidir. Elektrik maskeler, agizlik, burun pargasl, tip, fitreler, burun
Ph9 oP y 7. G t . ! il f i o Vérifiez que le nébuliseur (5) est entierement assemblé i gon Uno NUovo. : : wahrend des Gebrauchs stefs zuganglich bleiben. u ' : fisini her zaman ulagilabilir bir yerde bulundurunuz. yikayici (istege bagl).
The power plug is a separate element from the . Guarantee Placez 'appareil sur une surface stable et horizontale et que le bec vaporisateur coloré (-a est placé correc- per scollegarlo dalla presa di corrente. o Assicurarsi che il nebulizzatore (5) sia completamente o Stellen Sie bevor Sie das Gerat anschliessen sicher, zusammengedriickt, verbogen, dreckig oder blockiert Gih Istirmadan & lektrik daki ai Garanti servisini i olmasi halinde. litfen tirinii
grid power; keep the plug accessible when the This device is covered by a 5 year guarantee from the pendant son fonctionnement. fement of non bsifLe La spina di alimentazione & un elemento separato assemblato e che l'ugello di nebulizzazione colorato dass die elekirischen Daten auf dem Etikett am Geréte- ist. Wenn ntig, ersetzen Sie ihn mit einem neuen. ¢ vihazi Galistimmadan once, elextrik panosunaaki gug a;ran II SZ"‘,"SL')"'”. gerekli o ma|S|Mla ml'fe' tien urundn
‘ device is in use. date of purchase. During this guarantee period, at our . Il:leedtér?az grai:esgyigt?rrgr?tr] dalmentation, débranchez- v arifie; que le médicament & bien été ajouts. dallaéete.elettr.ilcgl; tenere la spina accessibile (5)-a sia correttamente posizionato e non ostruito. boden mit denen des Stromnetzes iibereinstimmen. o Stellen Sie sichetr,tdatss ?jedr V(]:fmgblerZ ® \t{pllﬁtéﬂdi% '!;Z ﬁbhsggqrg:tgﬁﬁgazan gtig degerlerinin ayni oldu- zz;Cuan:rr: I\?ére?%ﬁréﬁ?eahyigrrr?etir:g\Ilesz?eI?rI]?Ziee .
e Before plugging in the device, make sure that the discretion, Microlife will repair or replace the defective ¢ 150 arnt. L L . quando si usa il dispositivo. o Accertarsi che il farmaco sia stato versato nel nebu- e Firden Fall, dass das Netzkabel des Gerates nicht in Zusam.me.ngesez Istuna dertarl ]ge erstau e.r opi " L o . - . e
(@\K ®ra electrical rating, shown on the rating plate on the product frée of charge. P P - tg Tlacgﬁigeaggﬁrrr]\?égt‘i gr?‘t g;%z’;gn;i'cnhdeegggg:m 7. Garantie o Prima di collegare il dispositivo alla corrente, accer- lizzatore. die Steckdose passt, wenden Sie sich zum Austausch g?ﬁ m:gpg plimer; wurgg li)nd ‘r.1t|.cf;t YeLstlo;zﬁ |st|._. . S;/z?azﬁabsl:'l;]katﬁn\&e;lzgfilt?;t::g ?r?ilgéqadgggggll(z}g?n :/l\i/?/vamlilgftlﬂilfzé comisupport
bottom of the unit, corresponds to the mains rating. Opening or altering the device invalidates the quarantee. ¢ ! Hon, 1CNE acees- : - 5 tarsi che la tensione elettrica, riportata sull'etichetta . des Netzkabels an ein Fachpersonal. Im Allgemeinen o otellen Sie sicher, dass die benotigte Inhalations|o- Thatiast T, Gdgitl ‘ LIRS TS AP T,
o Incase the power plug provided with the device does Tt?e fou?,wing itemgs are excluded from the gugramee: sible lorsque Iappareil est en cours d'utilisation. S;tnafepraéz'llj Zta(t:gl:j‘{:th?rsgr?dgzgigttlt: dzrﬁ)ggsd: sul fondo del dispositivo, corrisponda alla tensione 7. Garanzia ist vom Gebrauch von Adaptern und Verlangerungska- sung eingefiillt ist. degistirilmesini talep ediniz. Genel olarak basit veya  Tazminat lrtiniin deer ile sinirlidir. Tim Griin orijinal
notfit your wall socket, contact qualified personnelfor e Transport costs and risks of transport o Avant de brancher I'appareil, assurez-vous que l'infor- p tie. 5 notre discrétion. Microlife ré p domestica. Questo dispositivo & coperto da una garanzia di 5 anni beln abzuraten. Sollte ihre Verwendung unumgénglich 7. Garantie coklu adaptorler ve uzatma kablolari énerilmemek- faturaile birlikte iade edilirse garanti verilecektir. Garanti
: ) ) port. mation électrique indiquée sur la plaque signalétique garanue, a notre discretion, Microllie reparera ou . i —— i  Acqui i issen di it den Sicherheit hrift : tedir. Kullaniimasi kaginiimaz ise, maksimum limitleri  kapsamindaki onarim veya degistirme, garanti siresini
a replacement plug with that of a suitable one. In  Damage caused by incorrect application or non- dol i A inal remplacera sans frais le produit défectueux. e In caso ['adattatore fornito col dispositivo non sia dalla data di acquisto. sein, so mussen diese mit den Sicherheitsvorschrifien - e v Garantie ab ¢ r >S, Maksir ! ! cegisirm >
general, the use of adapters, simple or multiple, and/ compliance with the instructions for use. e [appareil correspond a 1a puissance nominale. Le fait douvrir ou de modifier I'appareil invalide la adatto alle proprie prese elettriche, rivolgersi a perso-  L'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano Ubereinstimmen. Dabei sind jedoch stets die zul&ssigen ur dieses Gerat gewanren wir 9 Jahre Garantie a asmamasina dikkat edilerek, giivenlik yonetmelikle- uzatmaz veya yenilemez. Tketicilerin yasal talepleri ve
s ’ j M A : o Sila fiche d'alimentation fournie avec I'appareil ne . - e ; i i Kaufdatum. Wahrend der Garantiezeit repariert oder rine uygun tipler kullaniimasi gerekmektedir. haklari bu garanti ile sinirli degildir.
or extension cables s not recommended. If theiruse  » Damage caused by leaking batteries. convient pas & votre prise murale, contactez un électr- ~ garantie. nale qualificato per sosfituire [a presa con unia la garanzia. \(;relr]zwene emkz ubh allten, de a; fden é\ daptern und ersetzt Microlife, nach eigenem Ermessen, das defekte Cihazﬁullanpmaz iken fiste taEm birakmayiniz ; °
is indispensable, it is necessary to use types o Damage caused by accident or misuse. on qui . Sont exclus de la garantie, les cas suivants: idonea. In generale, 'uso di adattatori, semplici o Sono esclusi dalla garanzia: erlangerungskabein angegeoen sind. o ' ' ° lanmaz nz. 8. Teknik Ozellikler
® complying with safety regulations, paying attention o Packaging/storage material and instructions for use. glee“r;%lljar?ifep(:rg:r:plgr;wgleacg]n gg;ggllal‘ﬂgnza?i\:)erlc o Frais de transport et risques de transport. multipli, e/o prolunghe non & consigliato. Se & indi- o costi e rischi di trasporto. * Lassen Sie das Gerat nicht eingesteckt, wenn nicht in \';\lrggduektdgzs(t?grlgtsdurch den Benutzer gedfinet oder o Kurulum Greicinin kullanim kilavuzunda gdsterdigi
that they do not exceed the maximum power limits o Regular checks and maintenance (calibration). d'adantat imol ltiles. etou des rall » Dommages causés par une utilisation incorrecte ou spensabile il loro uso, & necessario utilizzare modelli e danni causati da un uso scorretto o dal mancato Gebrauch; ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, éndert, erlischt der Garanti gh sekilde uygulanmalidir. Yanlig kurulum, insanlara, Nebiilizasyon hizi: 0.4 mlidak. (NaCl %0.9)
g " ' : ; . i adaptateurs, simpies ou multiples, evou ges raflonges e non- t du mode d'emploi spetii i si i " istruzioni d wenn das Gerat nicht benutzt wird. verandert, erlischt der Garantieanspruc hayvanlara veya obejelere zarar verebilir ve iireticinin R
indicated on adapters and extension cables. o Accessories and wearing parts: Nebuliser, masks, n'est pas recommandse. Si leur utiisation est indispen- € non-respect du mode d'emplol. . che rispettino le norme di sicurezza, facendo atten: rispetto delle istruzioni d'uso. Die Installati ! hend den Herstell Folgende Punkte sind von der Garantie ausgenommen @ N Pargacik bilyiikliigii:  63% <5 pm
« Do not leave the unit plugged in when not in use; mouthpiece, nose piece, tube, filters, nasal washer sable. il est nécessaire de respecter des consianes de e Dommages causés par une fullte des piles. ) zione che non eccedano i limiti massimi di potenza, o danni causati da perdite delle batterie. o Die Installation muss entsprechend den Herstelleran- T rikost 4T risik sorumlulugunda qeglldlr. o . 2.83 um (MMAD)
@ . use; ! able, il cessai especter ig « Dommages causes par un accident ou une mauvaise SRS SE T ; ’ ' ' ' gaben erfolgen. Eine fehlerhafte Installation kann ransportkosten und Transportrisiken o Bu cihazin elektrik kablosunu degistirmeyiniz. Kablo s
unplug the device from the wall socket when it is not (optional). sécurité, en veillant & ce qu'ils ne dépassent pas les tlisati indicati sugli adattatori e sulle prolunghe. e danni causati da caduta o uso improprio. Schaden an Personen. Tieren und Gegensténden o Schaden die durch falsche Anwendung oder Nichtein- At Max. serbest hava
—® in operation. Should guarantee service be required, please contact limites de puissance maximale, indiquées sur les adap- utilisation. S o Non lasciareil dispositivo collegatoallapresaquando e materiale diimballaggio/stoccaggio e istruzioni d'uso. o y ge haltung der Gebrauchsanweisung verursacht wurden hasan durumda yefkili saticiniza bagvuniniiz .
® ’ ! : " P » Incig P~ Matériel d'emballage / stockage et mode d'emploi. 5 . o disnnsiti : " : : brai verursachen, fiir welche der Hersteller nicht haftbar ing g Ve o Giic kaynag! kablosu tehlikeli asirt 1sinmalari akisi: 15 l/dak.
e The installation must be carried out according to the ~ the dealer from where the product was purchased, or tateurs et les rallonges. « Controles et maintenance réguliers (étalonnage) non € in uso; scollegare il dispositivo dalla presa di o controlli regolari e manutenzione (calibrazione). gemacht werden kann o Schaden durch auslaufende Batterien LU kaynag! kal S .
instructions of the manufacturer. An improper instal- ~ your local Microlife service. You may contact your local o Ne laissez pas I'appareil branché lorsqu'il n'est pas o Accessoires et pieces d'usurg' Nebuliseur ma%qdes corrente quando non in uso. o accessori e parti soggette a usura: nebulizzatore, o Ersetzen Sie das Netzkabel dieses Gerites nicht o Schaden durch Unfall oder Missbrauch onlemek icin daima hasarsiz olmalidir. . Galigma hava akigi:  5.31 l/dak.
lation can cause damage to persons, animals or Microlife service through our website: utilisé; Débranchez I'appareil de la prise murale embout buccal, embout nasal, tuyau filtres. rondelle o L'installazione deve essere eseguita secondo le istru- mascherine, boccaglio, erogatore nasale, tubo, filtri, Kontakticren Si im Falle eines Kabel Schadenseine ~ ®  Verpackungs- / Lagermaterial und Gebrauchsanwei- e Herhangi bir bakim veya temizlik isleminden Gnce Akustik giiriiltii
objects, for which the manufacturer cannot be held www.microlife.com/support lorsqu'il n'est pas en fonctionnement. nasale (en opﬁ’on)_ ' ' ' zioni del produttore. Un'installazione errata pud doccia nasale (opzionale). zugelassene Kundendienststelle des Herstellers fiir sung cihazi kapatarak fisinden gekiniz. . seviyesi: 52 dBA
responsible. Compensation is limited to the value of the product. The o Linstallation doit étre effectuée conformément aux Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le causare danni a persone, animali o oggetti, periquali  Qualora fosse necessario il servizio di assistenza in den Ersatz. o Regelmassige Kontrollen und Wartung (Kalibrierung) ¢ Yalnizea doktorunuz tarafindan dnerilen medikasyonu Gilg kaynag: 230V 50 Hz AC
¥ o Do not replace the power lead of this device. In case of ~ guarantee will be granted if the complete product is instructions du fabricant. Une mauvaise installation peut  revendeur auprés duquel le produit a été acheté ou le il produttore non puo essere ritenuto responsabile. garanzia, contattare il rivenditore da cui ¢ stato acqui- o Das Netzkabel sollte immer vollstandig abgewickelt ~ ® Zubehor und Verschleissteile: Vernebler, Masken, kullanin ve terapi dozajl, siiresi ve sikiigi igin doktoru- Gilc kabl
3 apower lead damage, contacta technical service center  returned with the original invoice. Repair or replacement causer des dommages aux personnes, aux animauxou bureau local Microlife. Vous pouvez également nous o Non sostituire il cavo del dispositivo. In caso di stato il prodotto o il servizio locale Microlife sul sito sein, um ein gefahriiches Uberhitzen zu vermeiden. Mundstiick, Nasenstiick, Schlauch, Filter, Nasendu- nuzun talimatlarina uyun. o ug |a“ osunun 16
authorized by the manufacturer for its replacement. within gugrantee does not prolong or renew the guar- objets, pour lesquels le fabricant ne peut étre tenu joindre via notre site Internet: danneggiamento del cavo, contattare il centro servizi www.microlife.com/support o Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff muss SChf? (optiona}). X N * Patalc.)jllye bagli olarak, doktorunuz tarafindan dnerilen uzdn lfgu'.. . om
o The power supply cord should always be fully antee period. The legal claims and rights of consumers responsable. i ) www.microlife.com/support autorizzato dal produttore per la sua sostituzione. Il risarcimento & limitato al valore del prodotto. La das Gerat ausgeschaltet sein und das Netzkabel aus  Sollte ein Garantiefall eintreten, wenden Sie sich bitte an tedaviyi uygulayiniz. o Nebulizatér kapasi-
unwound in order to prevent dangerous overheating. ~ are not limited by this guarantee. e Ne rem.placez pas le cordon d‘aI|m§ntlat]on de cet L'indemnisation est limitée a Ja valeur du produit. La o |l cavo di alimentazione dovrebbe essere sempre garanzia verra concessa se il prodotto completo viene der Steckdose gezogen werden. den Handler, bg| dem das F’_rodukﬁ ge.I.(auﬂ wurde oder an ] Bt{run pargasini sadece doktorunuz dzellikle kullanin tesi: min. 2 ml; maks. 8 ml
o Before performing any maintenance or cleaning 8. Technical Specifications appareil. En cas de dommage au fil d'alimentation, garantie ne peut étre accordée que si le produit est completamente srotolato per prevenire un surriscalda-  restituito con la fattura o scontrino originale. La ripara- o Benutzen Sie nur die Medizin, die Thnen von lhrem Ihren lokalen Microlife-Service. Sie kdnnen Ihren lokalen talimat ile kullaniniz ve burun aparatini sadece Rezidiiel hacim: 0.8ml
operation, tum offthe device and disconnect the plug . P contactez un centre de service technique autorisé retourné complet avec la facture d'origine. La réparation mento pericoloso. Zione o sostituzione in garanzia non prolunga o rinnova Arzt verschrieben wurde, und halten Sie sich an die Microlife-Service (iber unsere Website kontaktieren: burnunuza yakin olarak tutunuz. Galistirma aralig: 30 dak. Acik / 30 dak. Kapal
from the main supply. Nebulisation rate: 0.4 mlimin. (NaCl 0.9%) par le fabricant pour son remplacement. ou le remplacement sous garantie ne prolonge ni ne o Prima di eseguire operazioni di manutenzione o pulizia il periodo di garanzia. Le rivendicazioni legali e i diritti dei Anweisungen lhres Arztes beziiglich Dosierung, www.microlife.com/support e Kullanilacak ilacin 6zelliklerine bakarak genel | - .
o Only use the medication prescribed for you by your  particle size: 63% <5 * Le cordon d'alimentation doit toujours étre dérouléafin  renouvelle la période de garanfie. Les prétentions spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa di consumatori non sono coperti da questa garanzia. Dauer und Héufigkeit der Therapie. Die Entschadigung ist auf den Wert des Produkts aerosol terapi sistemlerinde kullaniminda herhangi ~ Galigma kosullari: 1040 °C/50-104 °F
doctor and follow your doctors instructions vith article size: % <5 pum d'éviter une surchauffe dangereuse. n légales et droits des consommateurs ne sont pas limités cortente. . . « Verwenden Sie nur die vom Arzt entsprechend lhrer  begrenzt. Die Garantie wird gewahrt, wenn das vollstan- bir uyari olup olmadigini kontrol ediniz. %30 - 85 maksimum bagil nem
- regard to dosage, duration and frequency of he . . 2.83 pm (MMAD) . l/:\vantdﬁﬁﬁtggrtoué entlretéenI ou r)ettoyag?, éteignez  par cette garantie. o Utiizzare il dispositivo solo con farmaci prescritt dal 8. Specifiche tecniche Krankheitslage angegebene Teile. . ) dlgg IE(oduFlét mit dter O(r;gmqlre:hntung z#(uckgﬁslingt o Cihazi ulasabileceginiz bir yerde tutunuz. 700 - 1060 hPa atmosferik
i — therapy. Max. free air flow: 15 l/min. apparell et aebranchez Ie ae [a prise murale. 8. Caractéristiques techniques proprio medico e seguire le istruzioni di dosaggio, Nebulizzazione: 0.4 mi/min. (NaCl 0,9%) o Verwenden Sie das Nasenstiick nur, wenn dies ausdriick- ~ Wird. Eine Reparatur oder ein Austausch innerhalo der o Hijyenik givenlik igin cihaz aksesuarlarini bir kigiden basing
—= « Depending on the pathology, only use the treatment  Operating air flow: ~ 5.31 limin. * Utilisez uniquement le traitement prescrit par votre durata e frequenza della terapia prescritta. allar o ' lich von Ihrem Arzt angegeben st. Stellen Sie sicher, dass ~ Garantiezeit verlangert oder emeuert die Garantiezeit fazla kullanmayiniz. Saklama ve tagima  -20 - +60° C /-4 - +140 °F
< = e ; , ng airfiow: médecin et suivez es nstructions de votre médecin pour  Dabit de nébulisation: 0.4 miimin. (NaCl 0.9%) « A seconda della patologia. usare soltanto [ tratta- " 2ricele: 63% <5 um die Gabelung NIEMALS in die Nase eingefinrt wird, nicht. Die gesetzlichen Anspriiche und Rechte der « Nebulizatori kesiniikle 60° dereceden fazia sartlar: %10 - 95 maksimum bagl nem
2 = tOhraﬂt I?Jsrzfiggqrr:)esr;d;gcbeyifyg;;;rggglto?hdicated byvour Acoustic noise level: 52 dBA le dosage, a durée et!a fréquence de votre tratement. e des particules: 63% <5 m manto raccomanzato dgl broprio medico 2.83 um (MMAD) sondem nurso nah wie maglich vor die Nase gehaltenwird.  Verbraucher sind durch die Garantie nicht eingeschrankt. biikmeyin. : 700 - 1060 hPa atmosforik
£ o — . . ie n'utili i i . . ; . . . . . o
B . doc¥or aying special attenton NI¥VER o intrc))/ dyuce Power source: 230V 50 Hz AC . Setlon la pathotljogle, n uttlllsez%uelle traitement qui 2.83 um (MMAD) + Usarelerogatore nasale solose espressamenteindicato Flusso aria al 5l * Kontroliieren Sie auf dem Beipackzettel des Medka- 8, Technische Daten * Aygiti cep telefonlari ya da radyo donanimlari gibi basing
£ - r, paying i Intro Power lead length: 1.6 m est recommandé par votre médecin. e g 9L i : compressore: 5 l/min. ments, ob Gegenanzeigen fiir den Gebrauch mit den - gliclis elektromanyetik alanlara yakin yerlerde kullan- L
- ;4 the bifurcations into the nose, but only positioning g o Nutiisez la piéce nasale que si votre médecin vous le Débit d o libre 15 Ui dal propréo meﬂ% p:cesta“do pﬁlmcolare atterlmone @ Flusso aria al iiblichen Systemen fiir Inhalationstherapie bestehen. ~ Verneblungsmenge: 0,4 mi/min. (NaCl 0,9%) mayin. Aygit kullanirken bu tip Ghazlardan minimum  A9IIK: 1306 g
= i them as close as possible. Nebuliser capacity: ~ min. 2 ml; max. 8 ml demande explicitement, en accordant une attention parti- ~~ maximal: min. non introdurre MAI le forcelle nelle cavita nasali ma posi- . . el P A : " cn 0 ' - .
£ 4 « Check in the medicine instruction leaflet for possible  Residual volume: 0.8 ml culiéreane jgmais introduire les bifurcations dans Ie?lez, Débit d'air effectif:  5.31 Imin. Zionare i pil vicino possibile. . ERTIFI’;?::;; gf;g:'n- . ggg;e;g?rgﬁés;iﬁm?gngﬁ?gggzi grlitts darauf,  Partikelgrésse: 238/30 ; n51 H\TMAD) 33 rgitgikﬁhtseﬂg{;fnsiz T IE:,:V::I:" :;)231)( 160 x 140 mm
ER contraindications for use with common aerosol Operating limits: 30 min. On / 30 min. Off mais seulement les positionner le plus prés possible. Niveau sonore: 52 dBA e Verificare sul foglietto '||Iq§trat|vo del farmaco eventuali ) . e Fiireinen grésseren Hygieneschutz verwenden Sie Max. Luftstrom: 15 I/min. '@) | izi in: b § lar, yutulabilecek — ; . .
E 0 therapy systems. o Consultez Ia notice d'utiisation du medicament pour véri- . controindicazioni per 'utilizzo con i normali sistemiper ~ Alimentazione: 230V 50 Hz AC h ° A . % arina izin vermeyin; bazi parcalar, yutulabilecel ilgili standartlar: EN13544-1:EN60601-1;
R oo 1600 R 26,60 St ) o o . itions: 10-40 °C /50 - o onsultez la notice d'utilisation du medicament pour vé Branchement: 230V 50 Hz AC " . nicht das gleiche Zubehér fiir mehr als eine Person. Betriebsluft . 31 Umi kadar kiiciiktiir. Ayaitin kabl borul ! .
dtameter/um g - - « Do not position the equipment so that it is difficult to perating conditions: 10 -40 °C/50 - 104 °F fier les contre-indications avec un aérosol thérapeutiaue. R aerosolterapia. Lunghezza cavo di . : X f o etriebsluftstrom: 5,31 l/min. adar kigiktir. Aygitin kablo veya borularinin EN60601-2; EN60601-1-6;
posttiol quipment 30 - 85 % relati ; 3 Sol therapeutiqu Longueur du cable o G N " ;  Neigen Sie den Zerstauber nicht um mehr als 60°. . | deni i tabilecedi bodulma riskini
operate the disconnection device. - 09 7o relative maximum o Ne placez pas l'appareil de sorte qu'il soit difficile & électrique: 16m o Non posizionare il dispositivo in modo che sia difficol- alimentazione: 16m o Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe starker Gerauschpegel: 52 dBA olmasi nedeni lle yaratabilecegi bogulma riskinin IEC 60601-1-11
o For greater hygienic safety, do not use the same humidity ) éteindre. Canacité d ' toso poi scollegarlo. o - ~ Capacita del elektromagnetischer Felder wie z.B. Mobiltelefone Elektr. Anschluss: 230V 50 Hz AC farkinda olun. ) Beklenen servis omrii: 1000 saat
Guarantee Card accessories for more than one person. 700 - 1060 hPa Atmospheric *Pour une plus grande sécurité hygiénique, ne pas utiliser nzgjﬁls:ury min. 2 ml: max. 8 mi * Per una maggiore sicurezza igienica non utilizzare gli - nebulizzatore: min. 2 ml; max. 8 ml oder Funkanlagen. Halten Sie einen Mindestabstand ~ Lange des Netzkabels: 1,6 m /\ Buaygitin kullaniimas1, doktorunuzla yapilan bir Bu clhaz. S3/42/EEC Tibbi Cihaz Ynetmenil qereksi
) o Never bend the nebuliser over 60°. pressure les mémes accessoires avec une autre personne. ' ' ) . stessi accessori per pill persone. Volume residuo: 0.8 ml von 3.3 m zu solchen Geraten. wenn Sie dieses Vernebler Fill . min. 2 mi: gml konsiiltasyon anlamina gelmez. U cinaz, 1bbi Cihaz Yonetmenligi gereksi-
Name of Purchaser / Nom de I'acheteur / Nome del . . N inping -20 - +60° A-+ ° e Ninclinez le nébuliseur au dela de 60°. Volume résiduel: 0.8 ml o Non inclinare il nebulizzatore oltre 60°. X AT . ' ! ernebler Fullmenge: min. 2 mi; max. o mi nimleri ile uyumludur.

) h A o Do not use this device close to strong electromagnetic ~ Storage and shipping -20 - +60° C / -4 - +140 °F clinez pas le nebuliseur au dela de on inclinare il nebulizzatore oltre . Gerat benutzen. / . .
rivenditore / Name des Kaufers / Alicinin adi / Nombre fields such as mobile telephones o radio nstallations, ~ conditions: 10 - 95 9% relative maximum o Ne mettez pas l'apparei en service dans un champ  Limites de o Non usare il dispositivo vicino a forti campi elettroma Tempo di esercizio: 30 min. 9" /30 min. 9ff Sorgen Sie dafir, dass Kinder das Gerét nicht Restmenge: 08ml . 3. Aygitin Hazirlanmasi ve Kullaniimasi Class Il cihazlar elektrik soklarina karsi korumali cihaz-
del comprador / Nome do comprador / Naaml k°F’efL Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices humidity électromagnétique de grande intensité, par exemple  fonctionnement: 30 min. Marche / 30 min. Arrét gnetici come telefoni cellulari o installazioni radio. Condizioni di ;8 - ‘ég ‘VC /50 ” 1.04| P . @ unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so Betriebsdauer: 30 min. Ein /30 min. Aus Aygiti ik kez kullanmadan énce, «Temizlik ve Dezenfek- ~ lardir.

OvopOTETIOVULO OYOPOOTH / g sikall el /ol ¢ when using this device. 700 - 1060 hPa Atmospheric aproximite de téléphones portables ou dnstallations  conditions 10-40 °C/50- 104 °F Mantenere una distanza minima di 3,3 m da altri esercizio: - 85 % umidita relativa massima Klein, dass sie verschluckt werden kénnten, Betriebsbedin- 10-40 °C /50 - 104 °F tasyon» bolimde agiklandii gibi temizlemenizi neririz.  Nebulizator, agiz aparati ve maskeler type BF uygundur.
g P ) A o : P tmosf 700 - 1060 ) i i
Serial Number / Numéro de série / Numero di serie / Ensure that children do not use this device unsu- pressure radio. Garder une distance minimale de 33 métres  dutilisation: Humidité relative 30 - 85 % max. apparecchi quando si utilizza questo dispositivo. h'r:e;smne atmosterica 719 - Beachten Sie das Strangulierungsrisiko sollte gungen: 30 - 85 % relative maximale Luft- 1. Nebulizatr kitini @3 birlestirin. Tim pargalarin /A Teknik detaylar haber veriimeksizin degisebilir.
Serien-Nr. / Seri numarasi / Namero de serie / Nimero @ pervised; some parts are small enough to be swal-  Weight: 1306 g de ces appareils lors de toute ufilisation. ) 700 - 1060 hPa pression atmos- Assicurarsi che i bambini non utilizzino il disposi- N . . dieses Geréat mit Kabeln oder Schlauchen feuchtigkeit eksiksiz oldugundan emin olun.
de série / Serienummer / ApIBUOG OEIPAC/ Lokl o5 23V lowed. Be aware of the risk of strangulation in o Ne laissez jamais les enfants utiliser I'appareil phérique &) tivo senza la supervisione di un adulto. Alcune Condizioni di 25-+70°C/13-+158°F ausgestattet sein. 700 - 1060 hPa Luftdruck 2. Nebulizatérii, doktorunuzun talimatlaryna uygun bir
5 OEIPOg b g D : 103 x 160 x 140 \& ‘ - i : b t 10 - 95 % umidita relat

| Jloms oylass case this device is supplied with cables or tubes. imensions: X 100 x 130 mm @) sans surveillance. Certaines de ses parties sont  congitions de -25- 470 °C/-13 - +158 °F parti sono piccole e potrebbero essere ingerite. ts occagg!o e Pressone “T' I ?c rela ';86“315&”83 /A DieBenutzung dieses Gerétsist kein Ersatz fir ~ Lager- und Trans-  -25-+70 °C/-13- +158 °F inhalasyon soliisyonu ile doldurun. Maksimum sevi-
Date of Purchase / Date d'achat / Data d’acquisto / A Use of this device is not intended as a substitute P C1ass: P21 filspitg?’éigaill?esmpgﬁ;’?jg;??g ﬁ;ﬁ'ﬁﬁﬁ?:oﬁgilf stockage et de Humidité relative 10 - 95 % max. Prestare attenzione al rischio di strangolamento rasporto: h;,e;s””e atmoserica 700 - einen Arztbesuch. portbedingungen: 10 - 95 % relative maximale Luft- yeyi asildiginda degil emin olun.
Kaufdatum/ Satin ama tarini / Fecha de compra/ Data for a consultation with your doctor. Reference to EN13544-1,ENBOG01-1; es?foumi aveg des cables ou des tuyaufp transport: 7g2r-i 1UO§O hPa pression atmos- In presenza di cavi o tubl. o Peso: 1306 g 3. Vorbereitung und Anwendung des %u(;: ?t;%lé%thpa Luftdruck 3. Nebulzalort, kompresdrin ( hava horumuna @
da compra / Datum van aankoop / Hugpounvia ayopé standards: EN60601-2; EN60601-1-6; pheng A L'utilizzo di questo dispositivo non sostituisce la Gerates baglaym ve gii¢ kablosunu (2) prize takin (230V 50
[ ety p@u [ s gt PITHEpoHIA aYopCS 3. Preparation and Usage of this Device IEC 60601-1-11 A EU“"SHUOH ?tetcet appjfe': ne dispense pas Poids: 1306 g consultazione dal proprio medico. Dimensioni: 103 x 160 140 mm Vor dom ersien Gebrauch emoinion i ale K o Gewicht: 1306 g

- . - - - — — une consultation médicale. ; N . . . . Classe IP: P21 or dem ersten Gebrauch empfehlen wir, alle Komponenten . 4. Tedaw baslatmak icin AC/KAPA anahtarin (3) «l»
Specialist Dealer / Revendeur / Categoria rivenditore / Prior to using the device for the first time, we recommend  Expected service life: 1000 hours \ . Dimensions: 103 x 160 x 140 mm 3. Preparazione e utilizzo del dispositivo o ) . , zu reinigen wie im Kapitel «Reinigung und Desinfektion» Grosse: 103 x 160 x 140 mm konumuna§ etirin. in AG @
Fachhéndler / U tic / Vended ializad cleaning it as described in the section «Cleaning and N . ) 3. Préparation et utilisation de I'appareil Classe IP: P21 Riferimento agli ~ EN13544-1,EN60601-1; beschrieben IP Klasse: P21 g

achnanaler / zman satici / vendedor especializado isinfecti This device complies with the requirements of the it . . Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si standard: EN 60601-2; EN 60601-1-6; ' : . . . Agizlik, ilacin cigerlerinize daha iyi ulagmasini

Disinfecting». A P SR I - R P periap ) ) ) Vi f N EN13544-1;EN60601-1

| Revendedor autorizado / Specialist Dealer / 9 o Medical Device Directive 93/42/EEC Nous vous recommandons de nettoyeravant la premiere ~ Référence aux EN13544-1,EN60601-1; o - ; IEC 60601-1-11 1. Zusammensetzen des Vernebler-Sets (9. Achten erweis aur Normen: ; ; saglar.
E€EIBIKEUPEVOG QVTITTPOOWTTOGA | Lasaall alill / 1. Assemble the nebuliser kit @. Ensure thatall parts 1\ ) dotiee’ac regards protection against electric utilisation tous les éléments conformément aux instruc- ~ ormes: EN60601-2;, EN60601-1-6; raccomanda di puliro come descritto nela sezione o Sie darauf, dass alle Teile vollstandig sind. EN 60601-2; EN60601-1-6; N g

are complete.

IEC 60601-1-11

«Pulizia e disinfezione».

Aspettativa di vita

IEC 60601-1-11

Yetiskin (8) veya gocuk (9) maskelerinden uygun

) sia oaidigyd " " X . . . shocks. tions de «Nettoyage et désinfection». YN R . . . . 2. Fillen Sie den Vernebller mlt der von lhrem .Arz.t . H P
5 2. Fill the nebuliser with the inhalation solution s per o ke o ihniece and masks are type BF applied 1. Assemblez le kit nébuliseur @, Vieilez & disposerde  Durée de fonctionne- 1. Assemblare il kit di nebulizzazione . Assicurarsi del prodotto in uso: 1000 ore verschriebenen Inhalationslésung. Stellen Siesicher,  Durchschnittliche (l:i'ianal?t:ii%gr:/::ﬁr:zo\llsnburun bdlgesini tamamen ] ) ETul m
your docors instructions. Ensure that you do ot il toutes les piaces. ment: 1000 heures , \c/he tutteI le pam.s‘ladr]c; comple.te(.’. dal oroori Questo dispositivo & conforme alla direttiva sui prodotti dass der Maximalpegel nicht tberschritten wird. Lebensdauer: 1000 Stunden Bu’r)un agpara“ @da dahil bitin aparatian doktorun S \+norice AE
Globalcare Medical Technology Co., Ltd exceed the maximum level. The technical specificati h ithout 2. Remplissez le nébuliseur avec la solution & inhaler Cet appareil est conforme aux exigences de la directive ' er;are alquabntl[ta It arm:cq o ICH'%' é propru:j medicali 93/42/EEC. 3. Verbinden Sie den Vemebler (§) Uber den Luft- Dieses Gerat entspricht den Anforderungen der Richt- Onerdigi sekilde kullaniniz
7th Building. 39 Middle Industrial Main Road 0 1 23 3. Connect the nebuliser with the air tube (&) to the ¢ technical speciiications may change withou d'aprés les prescriptions de votre médecin. ASsurez-  alative aux appareils médicaux 93/42/EEC medico nel nebulizzatore. Assicurarsi dinon eccedere  pispositivo di classe Il con protezione da shock elettrici. schlauch (&) mit dem Kompressor () und stecken Sie. e oo i e ot 03/42/EWG 5. Sol da. sol ol kit
th Building, liddle Industrial Main Road, compressor (1) and plug the power lead (2) into the prior notice. 5 5 : ; ppa ' . il livello massimo. ; ; ; : . das Netzkabel (2) in die Steckdose (230V 50 Hz AC). A : p N . Soluma sirasinda, solunum yollarini sikigtirmay! FR ADEPOSER A DEPOSER
E industrial Zone, Xiaolan T, P plug the p vous de ne pas dépasser e repére de niveau maximal.  Classe || en ce qui conceme la protection contre les Chacs ; ' ; : Nebulizzatore, boccaglio e mascherine sono parti appli ) f ) Gerét der Klasse Il in Bezug auf Schutz vor Stromschlagen dnlemek ve tedavinin etkinliini K icin rahat bi P NVAGRSN  eN DEcHETENE
5§§%qe56£hn ushna Cptneé 8o %n °VFV>”’ ince. PRC socket (230V 50 Hz AC). 3. Connectez le nébuliseur avec e flexible ®)alapompe  Nebuliseur. embout buccal et masaues sont de type BF 3. Connettere il nebulizzatore con il tubo aria (©) al cate tipo BF. 4. Um die Behandiung zu starten, stellen Sie den Ein/ Vernebler. Mundstiick und Masken sind anqewendets. onlemek ve tedavinin etkinligini arttirmak icin rahat bir gfgeasp'l;ﬁ;g"
ongshan City, Guangdong Province, 4. Tostart the treatment, set ONIOFF switch (3) into the & piston (1) et brancher le cable d'alimentation (2)ala  apoliqués Séparément q yp compressore (1) e inserire il cavo di alimentazione (2) A B ) ) Aus Schalter (3) auf Position «I». Teile vom Tvp BF. 9 yerde dik ve rahat olarak oturunuz. Soluma sirasinda se recyclent
Donawa Lifescience Consulting St «l» position. prise secleur (230V 50 Hz AC). ppliq p nella presa di corrente (230V 50 Hz AC). Le specifiche tecniche possono variare senza - Das Mundstiick garantiert eine bessere Beforde- w yatip uzanmayin. Kendinizi kotii hissederseniz iglemi
[cc Jeer] g A Les spécifications techniques peuvent changer 4. Per iniziare il trattamento, premere linterruttore ON/ preawviso. rung des Medikaments in die Lungen. A Die technischen Spezifikationen konnen ohne durdurun. Pae de collecte surynuefaredemesdechets

Piazza Albania, 10, 00153 Rome/Italy

sans notification.

OFF (3 sulla posizione «I».

vorherige Ankiindigung geéndert werden.



Nebulizador con compresor

(1) Compresor de piston
(2 Cable de alimentacion
(@ Boton ON/OFF
(@) Compartimento del filtro de aire
(®) Nebulizador
-a: Cabeza vaporizador
(&) Tubo de aire
(@) Boquilla
Maéscara facial adultos
(9 Mascara facial nifios
Sustitucion del filtro de aire
@1 Ensamblaje de las piezas del nebulizador
@9 Pieza nasal
@3 Filtro de aire

Estimado cliente,

Este nebulizador es un sistema de terapia de aerosol
adecuado para uso doméstico. Este dispositivo se utiliza
para la nebulizacion de liquidos y medicamentos
liquidos (aerosoles) y para el tratamiento de las vias
respiratorias superiores e inferiores.

Si tiene cualquier pregunta o problema o si desea pedir
piezas de recambio, no dude en contactar con su servicio
de atencion al cliente de Microlife local. Su distribuidor o
farmacia podré indicarle la direccion del distribuidor de
Microlife en su pais. También puede visitarnos en Internet
en www.microlife.com donde encontrard informacion util
sobre nuestros productos.

iCuide su salud con Microlife AG!

1. Explicacion de los simbolos

Los dispositivos electronicos se deben eliminar
segun indique la normativa local pertinente y no se
= deben desechar junto con la basura doméstica.

Lea atentamente las instrucciones antes de
utilizar este dispositivo.

Pieza aplicada tipo BF
IE Equipo de Clase Il

@ NUmero de serie

REF| Numero de referencia

“ Fabricante

| Encendido (ON)

O Apagado (OFF)

|p21 Protegido contra objetos solidos extrafios y
efectos nocivos debido a la entrada de agua
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2. Instrucciones importantes de seguridad

o Siga las instrucciones de uso. Este documento propor-
ciona informacion importante de operacion y seguridad
del producto con respecto a este dispositivo. Lea aten-
tamente este documento antes de usar el dispositivo y
consérvelo para futuras consultas.

o Este dispositivo s6lo se debe utilizar para los propé-
sitos descritos en estas instrucciones. El fabricante
no se responsabiliza de ninglin dafio causado por un
uso inadecuado.

o No haga funcionar la unidad en presencia de cualquier
mezcla anestésica inflamable con oxigeno o protoxido
de nitrégeno.

o Estedispositivo no es apto para anestesia y ventilacion
pulmonar.

o Estedispositivo debe utilizarse s6lo con los accesorios
originales indicados en el manual de instrucciones.

« No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o
detecta alguna anomalia.

o Nunca abra el dispositivo.

o Eldispositivo esté integrado por componentes sensibles
y se debe tratar con cuidado. Respete las indicaciones
de almacenamiento y funcionamiento que se describen
en el apartado «Especificaciones técnicas».

o Proteja el dispositivo de:

- Agua y humedad.

- Temperaturas extremas.

- Impactos y caidas.

- Contaminacion y polvo.

- Luz directa del sol.

- Calory frio.

o Cumplir con las normas de seguridad relativas a
dispositivos eléctricos y en particular:

- Nunca toque el dispositivo con las manos
mojadas 0 hiumedas.

- Coloque el dispositivo sobre una base estable y
horizontal superficie durante su funcionamiento.

- Notire del cable de alimentacion ni del dispositivo
para desenchfelo de la toma de corriente.

- Elenchufe de alimentacion es un elemento aparte
del potencia de la red; Mantenga el enchufe acce-
sible cuando dispositivo esta en uso.

o Antes de conectar el dispositivo, asegurese de que
eléctrica, indicada en la placa de caracteristicas del
parte inferior de la unidad, corresponde a la potencia
nominal.

o Encaso de que el enchufe de alimentacion suministrado
con el no encaje en su toma de corriente, pongase en
contacto con un enchufe de reemplazo con el de uno
adecuado. En General, el uso de adaptadores, simples o
mltiples, y/o los cables de extension no se recomienda.
Si su uso es indispensable, es necesario utilizar tipos
que cumplan con las normas de seguridad, prestando
atencion no superen los limites de potencia maxima indi-
cados en adaptadores y cables de extension.

o No deje la unidad enchufada cuando no esté en uso;
desconecte el dispositivo de la toma de corriente
cuando no en la operacion.

o Lainstalacion debe realizarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Una instalacion incorrecta
puede causar dafios a personas, animales o objetos,
para los que el fabricante no puede ser responsable.

« No reemplace el cable de alimentacion de este dispo-
sitivo. En caso de un dafio en el cable de alimentacion,
péngase en contacto con un centro de servicio técnico
autorizado por el fabricante para su sustitucion.

o El cable de alimentacion siempre debe estar desen-
rollado para evitar un sobrecalentamiento peligroso.

o Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza
funcionamiento, apague el dispositivo y desconecte
el enchufe del suministro principal.

o Utilice unicamente los medicamentos recetados por
su médico y siga sus instrucciones respecto a las
dosis, duracion y frecuencia de la terapia.

« Dependiendo de la patologia, sélo use el tratamiento
recomendado por su médico.

o Utilice tnicamente la pieza de la nariz, si lo indica
expresamente su médico, prestando especial las
bifurcaciones en la nariz, pero sélo colocandolas lo
mas cerca posible.

» Verifique en el folleto de instrucciones del medicamento
las posibles contraindicaciones para su uso con aero-
soles comunes terapia.

« No coloque el equipo de manera que resulte dificil
operar el dispositivo de desconexion.

o Para una mayor seguridad higiénica, no use los
mismos accesorios para mas de una persona.

¢ Noincline el nebulizador mas alla de 60°.

o No use el dispositivo cerca de fuertes campos eléc-
tricos tales como teléfonos moviles o equipos de
radio. Mantenga el dispositivo a una distancia
minima de 3,3 m de estos aparatos cuando lo utilice.

Asegurese de que los nifios no utilicen el dispositivo
sin supervision, puesto que podrian tragarse
algunas de las piezas mas pequefias. Tenga en
cuenta el riesgo de estrangulamiento en caso de que
este dispositivo se suministre con cables o tubos.
A Este dispositivo no puede utilizarse como un
sustituto de una consulta con su médico.

3. Preparacion y uso del dispositivo

Antes de la primera aplicacion, recomendamos limpiar
todos los componentes que se describen en el apartado
«Limpieza y desinfeccion».

1. Ensamblaje de las piezas del nebulizador G1).
Compruebe que todas las piezas estén completas.

2. Llene el nebulizador con la solucién para inhalar de
acuerdo con las instrucciones de su médico. Tenga
cuidado de no sobrepasar la marca de llenado
maximo.

3. Conecte el nebulizador mediante el tubo de aire (6)
al compresor (1) y enchufe el cable (2) en la toma de
corriente (230V 50 Hz AC).

4. Parainiciar el tratamiento, ponga el botén ON/OFF (3)
en la posicion «l».

- Laboquilla permite que el medicamento llegue
mejor a los pulmones a los pulmones.

- Escoja entre la méscara de adulto (8) o la de nifio (9)
y asegurese que cubre las zonas de la boca y la nariz
completamente.

- Utilice todos los accesorios incluyendo la pieza
nasal 32 segun lo prescrito por su médico.

5. Durante la inhalacion, siéntese derecho y relajado en
unamesay no en un sillon, para evitar comprimir las vias
respiratorias y afectar la efectividad del tratamiento. No
se acueste durante la inhalacion. Interrumpa la inhala-
cién en caso de notar alguna molestia.

6. Una vez transcurrido el tiempo de la inhalacion reco-
mendado por su médico, mueva el botén ON/OFF (3)
ala posicion «O» para apagar el dispositivo y desen-
chufe el cable de la toma de corriente.

7. Vacie la solucién restante del nebulizador y limpie el
aparato tal como se describe en el apartado
«Limpieza y desinfecciony.

(&~ Este aparato se ha disefiado para un uso inter-
mitente de 30 minutos encendido / 30 minutos
apagado. Apague el aparato después de
30 minutos de uso y espere otros 30 minutos antes
de continuar el tratamiento.

&= Eldispositivo no requiere calibracion.

A No se permite ninguna modificacién en el dispositivo.
4. Limpieza y desinfeccion

Limpie profundamente todos las partes para eliminar los
residuos de medicamentos y cualquier impureza
después de cada tratamiento.
Utilice un pafio suave y seco con limpiadores no abrasivos
para limpie el compresor.
Asegurese de que las partes internas del dispo-
sitivo no estén en contacto con liquidos y de que
el enchufe de alimentacion esté desconectado.
Limpieza y desinfeccion de los accesorios
Siga cuidadosamente las instrucciones de limpieza y desin-
feccion de los accesorios, ya que son muy importantes para
el rendimiento del dispositivo y el éxito de la terapia.
Antes y después de cada tratamiento
Desmonte el nebulizador (5) girando la parte superior en
sentido antihorario y retire el cono de conduccion del medi-
camento. Lave los componentes del nebulizador desmon-
tado, La boquilla (7) y la pieza de nariz G2 utilizando agua
del grifo; Sumergir en agua hirviendo durante 5 minutos.
Vuelva a montar los componentes del nebulizador y conéc-
telo a el conector de la manguera de aire, encienda el
dispositivo y deje que funcione durante 10-15 minutos.
(& Lavelas mascaras y el tubo de aire con agua tibia.
&= Utilice tnicamente liquidos desinfectantes frios
siguiendo instrucciones del fabricante.
No hervir ni esterilizar en autoclave el tubo de
aire y las mascaras.

5. Mantenimiento, cuidado y servicio
posventa

Solicite todas las piezas de recambio a través del farma-
céutico o del distribuidor, o contacte con el servicio
posventa Microlife (ver prélogo).

Sustitucion del nebulizador

Reemplace el nebulizador (5) después de un largo
periodo de inactividad, en los casos en que muestre
deformidades, roturas o la cabeza del vaporizador (5)-a
esta obstruida por la medicina seca, el polvo, etc. Reco-
mendamos reemplazar el nebulizador después de un
periodo entre 6 meses y 1 afio dependiendo del uso.

jUtilice unicamente nebulizadores originales!
Sustitucion del filtro de aire
En condiciones normales de uso, el filtro de aire 33 debe ser
reemplazado aproximadamente después de 500 horas de
trabajo o después de cada afio. Se recomienda comprobar
periddicamente el filtro de aire (10-12 tratamientos) y si el
filtro presenta un color gris 0 marrén o esta himedo,
cambielo. Extraiga el filtro y reemplacelo por uno nuevo.
& Nointente limpiar el filtro para reutilizarlo.
@& Elfiltro de aire no debe mantenerse o mantenerse
durante el uso con un paciente.
A jUtilice sélo filtros originales! jNo utilice el disposi-
tivo sin filtro!

6. Mensajes de error y soluciones

El aparato no se enciende

o Aseglrese de que el cable (2) esta correctamente
enchufado en la toma de corriente.

o Aseglrese de que el boton ON/OFF (3) estaen la
posicion «I».

o Asegurese de que el dispositivo ha estado funcionando
dentro de limites indicados en este manual de funciona-
miento (30 min encendido / 30 min apagado).

El aparato no nebuliza o nebuliza de forma insuficiente

o Asegurese de que el tubo de aire (6) esta conectado
correctamente en ambos extremos.

e Asegurese de que el tubo de aire no esté aplastado,
doblado, sucio u obstruido. Si es necesario, reempla-
celo por uno nuevo.

o Asegurese de que el nebulizador (5) esta completa-
mente montado y el cabezal vaporizador de color (5)-a
se coloca correctamente y no obstruido.

o Asegurese de agregar el medicamento requerido.

7. Garantia

Este dispositivo tiene una garantia de 5 afios a partir de
la fecha de compra. Durante este periodo de garantia, a
nuestra discrecion, Microlife reparara o reemplazara el
producto defectuoso de forma gratuita.

La garantia no seré valida si abre o manipula el dispositivo.

Los siguientes articulos estan excluidos de la garantia:

o Costos de transporte y riesgos del transporte.

o Dafios causados por la aplicacion incorrecta o el
incumplimiento de las instrucciones de uso.

o Dafio causado por fugas de baterias.

o Dafio causado por accidente o mal uso.

o Material de embalaje / almacenamiento e instruc-
ciones de uso.

o Comprobaciones periédicas y mantenimiento (cali-
bracion).

e Accesorios y piezas de desgaste: Nebulizador,
mascarillas, boquilla, pieza nasal, tubo, filtros, aran-
dela nasal (opcional).

En caso de que se requiera un servicio de garantia,

comuniquese con el distribuidor donde adquiri6 el

producto o con su servicio local de Microlife. Puede

ponerse en contacto con su servicio local Microlife a

través de nuestro sitio web:

www.microlife.com/support

La compensacion se limita al valor del producto. La

garantia se otorgara si el producto completo se devuelve

con la factura original. La reparacion o el reemplazo
dentro de la garantia no prolonga ni renueva el periodo
de garantia. Los reclamos y derechos legales de los
consumidores no estan limitados por esta garantia.

8. Especificaciones técnicas

Volumen de

nebulizacion: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)
Tamaiio de 63% <5 um
particulas: 2.83 ym (MMAD)

Max. flujo de aire

libre: 15 I/min.

Flujo de aire en

funcionamiento: 5,31 I/min

Nivel de ruido: 52 dBA
Conexion eléctrica: 230V 50 Hz AC

Longitud del

cable de red: 1,6m

Capacidad del

nebulizador: min. 2 ml; max. 8 ml
Volumen residual: 0,8 ml

Limites de

funcionamiento:

Condiciones de
funcionamiento:

30 min encendido / 30 min apagado
10-40°C/50- 104 °F

30 - 85% de humedad relativa
maxima

700 - 1060 hPa presion atmosférica
Condiciones de  -25-+70°C/-13 - +158 °F
almacenamiento y 10 - 95 % de humedad relativa

transporte: maxima

700 - 1060 hPa presion atmosférica
Peso: 1306 g
Tamafio: 103 x 160 x 140 mm
Clase IP: 1P21
Referencia a los EN13544-1;EN60601-1;
estandares: EN 60601-2; EN 60601-1-6;

IEC 60601-1-11
Vida util esperada: 1000 horas

Este dispositivo esta en conformidad con los requerimientos
de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
Clase Il enlo que respecta a la proteccion contra descargas
eléctricas.
El nebulizador, la boquilla y las méascaras son piezas
aplicadas tipo BF.

A Las especificaciones técnicas pueden cambiar

sin previo aviso.

Nebulizador com compressor

(1) Compressor de pistdo
(2 Cabo de alimentagdo
(3) Botéo ON/OFF
(@) Compartimento de filtro de ar
(®) Nebulizador

-a: Cabega de vaporizagdo
(&) Tubo flexivel de ar

@) Bocal

Méscara facial para adultos

(9) Mascara facial para criancas
Substituigao do filtro de ar

1) Montagem das pegas do nebulizador
12 Méscara nasal

@3 Filtro de ar

Estimado cliente,

Este nebulizador é um sistema de terapia aerossol
adequado para uso doméstico. Este dispositivo é utilizado
para a nebulizagdo de liquidos e medicamentos liquidos
(aerossois) e para o tratamento do trato respiratorio supe-
rior e inferior.

Se tiver alguma questéo, problema ou se pretender
encomendar pegas sobresselentes, ndo hesite em
contactar o seu distribuidor local da Microlife. A farmacia
da sua zona poderé indicar a morada do distribuidor
Microlife no seu pais. Pode também visitar o site
www.microlife.com onde encontrara toda a informagéo
(til sobre os produtos Microlife.

Mantenha-se saudavel — Microlife AG!

1. Explicagdo dos simbolos

Os dispositivos electronicos tém de ser eliminados
em conformidade com os regulamentos locais apli-

== CAveis ndo devendo nunca ser incluidos no lixo
doméstico.

Leia atentamente este manual de instrucées
antes de utilizar o dispositivo.

Peca aplicada tipo BF
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2. Instrugodes de seguranga importantes

o Siga as instrugdes de uso. Este documento fornece
informacdes importantes de manuseamento e segu-
ranca do produto em relagdo a este dispositivo. Leia
atentamente este documento antes de usar o disposi-
tivo e guarde-o para referéncia futura.

o Este dispositivo deve somente ser utilizado para os fins
descritos neste folheto. O fabricante ndo se responsa-
biliza por quaisquer danos causados pelo uso indevido
deste dispositivo.

o Na&o opere a unidade em presenca de qualquer mistura
anestésica inflamavel com oxigénio ou protéxido de
nitrogénio.

o Este dispositivo ndo pode ser utilizado para anestesia
ou ventilagéo pulmonar.

o Estedispositivo s6 pode ser utilizado com os acessorios
originais indicados no manual de instrugdes.

o Néo utilize este dispositivo se estiver danificado ou
se detectar qualquer anomalia.

o Nunca abra o dispositivo.

o Odispositivo & composto por componentes sensiveis
e deve ser manuseado com cuidado. Respeite as
indicagdes de acondicionamento e funcionamento
descritas na secgdo «Especificagdes técnicasy»!

o Proteja o dispositivo de:

- Agua e humidade

- Temperaturas extremas

- Impactos e quedas

- Contaminag&o e poeiras

- Luz direta do sol

- Calor e frio

e Cumpra com as normas de seguranca relativas aos
dispositivos elétricos e, em especial:

- Nunca toque no dispositivo com as maos molhadas
ou himidas.

- Coloque o dispositivo sobre uma superficie estavel
e horizontal durante o seu funcionamento.

- Nao puxe o cabo de alimentag&o nem o proprio
dispositivo para o desligar da tomada.

- Afichade alimentagéo é um elemento separado da
alimentagdo da rede; Mantenha a ficha acessivel
quando o dispositivo estiver a ser utilizado.

o Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que a
classificagdo elétrica, indicada na placa de caracte-
risticas na parte inferior da unidade, corresponde a
classificagdo da rede elétrica.

o (Casoaficha de alimentagéo fornecida com o dispositivo
ndo encaixe na tomada de parede, contacte pessoal
qualificado para uma ficha de substituigdo adequada.
Em geral, 0 uso de adaptadores, simples ou mdltiplos,
e /ou cabos de extensdo ndo é recomendado. Se a sua
utilizagao for indispensavel, é necessario utilizar tipos
que cumprem as normas de seguranga, prestando
atengéo para que ndo ultrapassem os limites maximos
de poténcia, indicados nos adaptadores e cabos de
extenséo.

o Nao deixe a unidade ligada quando néo estiver a ser
utilizada; Desligue o dispositivo da tomada de parede
quando n&o estiver em funcionamento.

o Ainstalagdo deve ser realizada de acordo com as
instrugGes do fabricante. Uma instalagéo incorrecta
pode causar danos a pessoas, animais ou objetos, para
0s quais o fabricante ndo pode ser responsabilizado.

o Na&o substitua o cabo de alimentagéo deste dispositivo.
Em caso de danos no cabo de alimentagéo, contacte
um centro de assisténcia técnica autorizado pelo fabri-
cante para a sua substituigao.

o O cabo de alimentagao deve ser totalmente desenro-
lado para evitar perigo de sobreaquecimento.

o Antes de efetuar qualquer operagéo de manutengéo
ou limpeza, desligue o dispositivo e desligue a ficha
da alimentag&o principal.

o Utilize somente os medicamentos receitados pelo
seu médico e respeite as suas instrugbes quanto a
dosagem, duragéo e frequéncia do tratamento.

* Dependendo da patologia, use apenas o tratamento
recomendado pelo seu médico.

o Utilize apenas o nariz se expressamente indicado pelo
seu médico, prestando especial atengdo NUNCA para
introduzir as bifurcagdes no nariz, mas apenas posicio-
nando-0s 0 mais proximo possivel.

o Verifique no folheto informativo do medicamento as
possiveis contra-indicagdes para utilizagao com
sistemas comuns de aerossol.

o Ndo posicione o equipamento de modo que seja dificil
operar o dispositivo de desconexao.

o Para uma maior seguranga higiénica, nao utilize os
mesmos acessorios para mais de uma pessoa.

o Néo incline o nebulizador para além de 60°.

o Nao utilize o dispositivo na proximidade de campos
electromagnéticos fortes, tais como, teleméveis ou
instalagdes radiofénicas. Manter uma distancia
minima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados
quando se utiliza este dispositivo.

Certifique-se de que néo deixa o dispositivo ao
alcance das criangas, algumas pegas s&o muito
pequenas e podem ser engolidas. Esteja atento
o risco de estrangulamento no caso deste
dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.
A Este dispositivo ndo substitui a consulta do seu
médico.

3. Preparagdo e utilizagao do dispositivo

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, limpe
todos os seus elementos seguindo as instrugdes
descritas na secgdo «Limpeza e desinfecéoy.

1. Montagem das pegas do nebulizador G1). Assegure-se
de que todas as pegas estdo completas.

2. Encha o nebulizador com a solugéo a inalar de acordo
com as instrugdes do seu médico, assegurando-se de
que ndo ultrapassa o nivel maximo.

3. Ligue o nebulizador com o tubo flexivel de ar (&) ao
compressor (1) e ligue o cabo de alimentagao (2) a
tomada (230V 50 Hz AC).

4. Parainiciar o tratamento, coloque o botdo ON/OFF (3)
na posigao «I».

- O bocal favorece uma melhor distribuigéo do
medicamento nos pulmdes.

- Escolha entre a méscara de adulto (8) ou de
crianga (9) e assegure-se de que cobre total-
mente as zonas da boca e do nariz.

- Use todos os acessorios incluindo a mascara
nasal (2 tal como indicado pelo seu médico.

5. Durante a inalag&o, sente-se direito e relaxado numa
mesa e ndo numa poltrona, a fim de evitar comprimir
suas vias respiratorias e prejudicar a eficacia do
tratamento. Nao se deite durante a inalagao. Se se
sentir mal suspenda imediatamente a inalagao.

6. Ao terminar o tempo de inalagéo recomendado pelo seu
médico, coloque o botdo ON/OFF (3) na posigao «O»
para desligar o dispositivo e desligue-o da tomada.

7. Vaze a restante solugéo do nebulizador e limpe o
dispositivo como descrito na secgdo «Limpeza e
desinfegaon.

(&~ Este dispositivo foi criado para uso intermi-
tente de 30 minutos On / 30 minutos Off.
Desligue o aparelho apés 30 minutos de utilizagao
e aguarde mais 30 minutos antes de reiniciar o
tratamento.

& Odispositivo ndo necessita de calibragéo.

A Nenhuma modificagéo no dispositivo é permitida.

4. Limpeza e desinfegédo

Apos cada tratamento, limpe profundamente todas as
pegas para eliminar os residuos de medicamentos e
quaisquer impurezas.
Use um pano macio e seco com produtos de limpeza
nao abrasivos para limpar o compressor.
Certifique-se de que as partes internas do dispo-
sitivo ndo estdo em contacto com liquidos e de
que a ficha de alimentag&o esta desligada.
Limpeza e desinfe¢ao dos acessérios
Siga cuidadosamente as instrugdes de limpeza e desin-
fecao dos acessorios, pois s&o muito importantes para o
desempenho do dispositivo e o sucesso da terapia.
Antes e depois de cada tratamento
Desmonte o nebulizador (5) girando o topo no sentido anti-
horario e remova o cone de condugéo do medicamento.
Lavar os componentes do nebulizador desmontado, do
bocal (7) e do nariz 42, utilizando &gua da torneira;
Mergulhe em agua fervente por 5 minutos. Volte a montar
os componentes do nebulizador e ligue-o ao conector da
mangueira de ar, ligue o dispositivo e deixe-o funcionar
durante 10-15 minutos.
(&~ Lavar mascaras e tubo de ar com agua morna.
@& Utilize apenas liquidos desinfectantes a frio
seguindo as instrugdes do fabricante.

Né&o ferver nem autoclavar o tubo de ar e mascaras.

5. Manutencao, cuidados e servigo pos-
venda

Encomende todos os acessorios através do farmacéutico
ou do distribuidor Microlife (ver no inicio).

Substitui¢ao do nebulizador

Substitua o nebulizador (8) apés um longo periodo de
inatividade, nos casos em que apresente deformidades,
ruptura ou quando a cabega do vaporizador (5)-a estiver
obstruida por remédios secos, pd, etc. Recomendamos
substituir o nebulizador apés Periodo entre 6 meses e 1
ano, dependendo da utilizagao.

Utilize apenas nebulizadores originais!

Substituigao do filtro de ar

Em condigdes normais de utilizagao, o filtro de ar @3 deve
ser substituido aproximadamente apds 500 horas de
trabalho ou apés cada ano. Recomendamos que verifique
periodicamente o filtro de ar (10-12 tratamentos) e se o filtro
apresentar uma cor cinza ou castanho ou estiver molhado,
substitua-o. Extraia o filtro e substitua-o por um novo.

&= Néo tente limpar o filtro para reutilizé-lo.

&= Ofiltro de ar ndo deve ser mantido em manutengéo
ou mantido enquanto estiver em uso com um
paciente.

A Utilize apenas filtros originais! N&o utilize o
aparelho sem filtro!

6. Falhas de funcionamento e solugdes

E impossivel ligar o dispositivo

. iAssggure-se de que o cabo (2) esté correctamente
igado.

o Certifique-se de que o botdo ON/OFF (3) esta na
posicéo «I».

o Certifique-se de que o dispositivo esta em funciona-
mento no prazo indicado neste manual de limites
operacionais (30 min. On / 30 min. Off).

0 dispositivo nao nebuliza ou nebuliza de forma

insuficiente

o Assegure-se de que o tubo de ar (6) esta correctamente
ligado em ambas as extremidades.

o Assegure-se de que o tubo de ar ndo esta «esmagado»,
dobrado, sujo ou obstruido. Se for necessario substitua-
0 por um novo.

o Certifique-se de que o nebulizador (5) esté totalmente
montado e que a cabega de vaporizacao colorida (5)-a
esté colocada correctamente e néo obstruido.

o Certifique-se de que adicionou 0 medicamento
necessario.

7. Garantia

Este dispositivo esté abrangido por uma garantia de

5 anos a partir da data de compra. Durante este

momento de garantia, ao seu critério, o representante da

Microlife trocara o seu dispositivo com defeito, sem qual-

quer custo.

A garantia ndo ¢ valida se o dispositivo for aberto ou

alterado.

Os seguintes itens estdo excluidos da garantia:

o Custos de transporte e risco de transporte.

o Danos causados por aplicagdo incorreta ou o ndo
seguimento das instrucdes de utilizag&o.

o Danos causados por vazamento das pilhas.

o Danos causados devido a acidente ou m4 utilizagéo.

o Material / armazenamento de embalagem ou
instrucéo de utilizagao.

o Verificagdes regulares e Manutengéo (calibragdo).

o Acessorios e pecas de desgaste: Nebulizador,
mascaras, bocal, parte do nariz, tubo, filtros, lavador
nasal (opcional).

Se for necessario 0 uso da garantia, por favor contacte

o distribuidor da Marca Microlife. Pode contatar o seu

servigo Microlife. Pode contatar o representante Micro-

life local através do nosso site:
www.microlife.com/support

Compensagao é limitada ao valor do produto. A garantia

sera limitada se o produto estiver completo e devolvido

com a fatura original de compra. Troca dentro do periodo
de garantia ndo prolonga ou renova o periodo de
garantia. As reinvindicacdes legais e direitos dos consu-
midores n&o s&o aplicados por esta garantia.

8. Especificagdes técnicas

Débito de

nebulizagao: 0,4 mi/min. (NaCl 0,9%)
Tamanho das 63% <5 um
particulas: 2.83 um (MMAD)

Max. fluxo de ar livre: 15 I/min.
Fluxo de ar da

operagdo: 5,31 I/min.

Nivel sonoro: 52 dBA

Alimentacao: 230V 50 Hz AC
Tamanho do cabo de

alimentagao: 16m

Capacidade de nebuli-

zagao: min. 2 ml; max. 8 ml
Volume residual: 0,8ml

Limites de

funcionamento: 30 min. On/ 30 min. Off

Condigdes de funcio- 10-40°C/50 - 104 °F
namento: 30 - 85 % de humidade relativa
maxima

700 - 1060 hPa pressao atmos-
férica
Condigdes de acondi- -25- +70 °C/-13 - +158 °F
cionamento e trans- 10 - 95 % de humidade relativa

porte: maxima
700 - 1060 hPa pressao atmos-
férica

Peso: 1306 g

Dimensoes: 103 x 160 x 140 mm

Classe IP: P21

Normas de EN13544-1;EN60601-1;

referéncia: EN60601-2; EN 60601-1-6;

IEC 60601-1-11
Duragao expectavel de
utilizagéo: 1000 horas

Este dispositivo estd em conformidade com as exigéncias
da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
Classe Il no que se refere a protegéo contra choques
elétricos.
O nebulizador, o bocal e as mascaras sao pegas aplicadas
do tipo BF.

A As especificagdes técnicas podem ser alteradas

sem aviso prévio.

Compressor vernevelaar

(@) Zuigercompressor
(@ Netstroomkabel
(3 AANIUIT knop
(@) Luchtfilter compartiment
(& Vemevelaar

-a: Vernevelkop
(® Luchtslang
(7 Mondstuk
Gezichtsmasker (volwassene)
(9 Gezichtsmasker (kind)
Vervangen van het luchtfilter
@1 Het samenstellen van de vernevelaar
2 Neusstuk
@3 Luchtfilter

Geachte klant,

Dit vernevelsysteem voor aerosoltherapie, is geschikt
voor thuisgebruik. Het apparaat is bedoeld voor het
vernevelen van vloeistoffen en vioeibare medicatie
(aerosols) en voor de behandeling van de hoge en lage
gedeelten van de luchtwegen.

Mocht u vragen hebben of wanneer u reserveonderdelen
wilt bestellen, neemt u dan contact op met uw Microlife
importeur. De verkoper zal u het adres van de Microlife
importeur in uw land geven. Natuurlijk kunt u ook de
website www.microlife.com raadplegen, waar u waarde-
volle informatie kunt vinden over onze producten.

Blijf gezond — Microlife AG!

1. Uitleg van de symbolen

Elektronische apparaten moeten volgens de
E lokale wetgeving en regels worden verwijderd,
=mm NOOIt sSamen met het huisafval.

@ Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de

instructies aandachtig door.

Geleverd onderdeel type BF
IE Klasse |l apparaat

@ Serie nummer

REF| Referentie nummer

d Fabrikant
| AAN(ON)
QO ut(oFF)

|p21 Beveiliging tegen vaste objecten en schadelijke
effecten van het indringen van water

C € 01 23 CE Markering van Conformiteit

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

4. Om de behandeling te starten, zet u de AAN/UIT
knop (3 in de «I» stand.

- Hetmondstuk geeft een betere verdeling van de
medicatie in de longen.

- Kies uit één van de gezichtsmaskers voor volwas-
senen (8) of voor kinderen (9) en zorg ervoor dat
het masker de mond en neus geheel omsluit.

- Gebruik alle accessoires, inclusief neusstuk (2,
zoals voorgeschreven door uw arts.

5. Gatijdens het ademen rechtop en ontspannen aan
een tafel zitten en niet in een fauteuil, om te voor-
komen dat uw luchtwegen worden bekneld en de
effectiviteit van de behandeling wordt beperkt. Let
op! Ga nooit liggen tijdens de behandeling. Stop
direct met de behandeling wanneer u zich onwel
begint te voelen.

6. Na de duur van de behandeling zoals besproken met
uw arts, zet u de AAN/UIT knop (3) terug in stand «O»,
hetapparaat is nu uitgeschakeld en de netstroomkabel
kan worden verwijderd uit het stopcontact.

7. Verwijder overgebleven resten medicatie en reinig
het apparaat zoals omschreven in het instructie
gedeelte «Reinigen en desinfecteren».

&~ Ditapparaatis ontworpen voor continu gebruik
van 30 minuten, na deze 30 minuten dient U het
apparaat voor 30 minuten uit te schakelen voordat
U de volgende behandeling start.

(&= Het apparaat vereist geen callibratie.
A Aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.

4. Reinigen en desinfecteren

Reinig het apparaat grondig en verwijder eventuele medi-
catieresten die achter zijn gebleven na de behandeling.
Gebruik een zachte droge doek met niet-schurende
reinigingsmiddelen om de compressor schoon te maken.
Zorg ervoor dat de interne onderdelen van het
apparaat niet in contact komen met vioeistoffen
en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.

Reinigen en ontsmetten van de accessoires

Volg zorgvuldig de instructies voor reiniging en desin-
fectie van de accessoires, aangezien deze erg belangrijk
zijn voor de werking van het apparaat en het succes van
de therapie.

Voor en na elke behandeling

Demonteer de vernevelaar (5) door de bovenkant tegen
de klok in te draaien en verwijder de medicijngeleidings-
kegel. Reinig de onderdelen van de gedemonteerde
vernevelaar: het mondstuk (7) en het neusstuk 42 met
kraanwater en dompel gedurende 5 minuten. minuten
onder in kokend water. Zet de componenten weer in
elkaar en sluit deze aan op de luchtslangconnector,
schakel het apparaat in en laat het gedurende 10-15
minuten werken.

&= Reinig de maskers en luchtslang met warm water.

&= Gebruik alleen koude desinfecterende vioeistoffen
op instructies van de fabrikant.

A De luchtslang en masker nooit in kokend water
houden.

5. Onderhoud, reinigen en vervangen

o Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documen-
tatie voorziet u van belangrijke bedienings- en veilig-
heidsvoorschriften betreffende dit apparaat. Lees de
documentatie zorgvuldig door véér ingebruikname van
het apparaat en bewaar het voor latere raadpleging.

o Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor
het doel zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

o Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlam-
bare gassen of mengsels met zuurstof of stikstof
protoxide.

o Ditapparaatis niet bedoeld als beademingsapparatuur
en niet geschikt voor verdovende middelen.

o Ditapparaat moet en kan alleen gebruikt worden met
de originele onderdelen zoals omschreven in deze
handleiding.

o Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoedt dat
het beschadigd is of wanneer u tijdens het gebruik
iets ongebruikelijks constateert.

o Open het apparaat nooit.

o Dit apparaat bevat gevoelige componenten en moet
met voorzichtigheid worden behandeld. Neem de
bewaar- en bedieningsvoorschriften in acht, zoals
beschreven in het hoofdstuk «Technische specifica-
ties»!

o Bescherm het tegen:

- water en vochtigheid

- extreme temperaturen

- schokken en laten vallen

- vervuiling en stof

- direct zonlicht

- warmte en kou

o Houdt u zich aan de veiligheidsvoorschriften betref-
fende electronische apparatuur en in het bijzonder:
- Raak nooit het apparaat aan met natte of vochtige

handen.

- Plaats het apparaat op een stabiele en horizon-
taal oppervlak gedurende het gebruik.

- Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te halen.

- De stroomstekker is een seperaat onderdeel van
het stroomcircuit; houdt stroomstekker bereikbaar
wanneer het apparaat in gebruik is.

o Alvorens het netsnoer van het apparaat te gebruiken,
controleer dat de elektrische voorwaarden, weerge-
geven op het typeplaatje op de onderkant van de
eenheid, overeenkomt met de stroomvoorziening.

o In het geval dat de stekker die bij het apparaat gele-
verd niet in uw stopcontact past, neem dan contact
op met gekwalificeerd personeel voor een vervan-
gende plug, die wel geschikt is. In het algemeen, het
gebruik van adapters, enkelvoudige of meervoudige
en/of verlengkabels wordt niet aanbevolen. Indien
het gebruik ervan niet kan worden voorkomen, is het
noodzakelijk volledig te voldoen aan de veiligheids-
voorschriften, overschrijd niet de limieten van het
maximumvermogen, aangegeven op adapters en
verlengkabels.

o Laat het toestel nooit aangesloten op netstroom
wanneer het niet in gebruik is; Ontkoppel het appa-
raat van het stopcontact wanneer deze niet in
werking is.

o De installatie moet worden uitgevoerd volgens de
instructies van de fabrikant. Een onjuiste installatie kan
leiden tot schade aan personen, dieren of voorwerpen,
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden
gesteld.

o Vervang de voedingskabel van dit apparaat niet. In
het geval van schade, neem dan contact op met een
geautoriseerd technisch servicecentrum, goedge-
keurd door de fabrikant, voor de vervanging ervan.

o Hetnetsnoer moet altijd volledig worden uitgerold om
gevaarlijke oververhitting te voorkomen.

o Voor het uitvoeren van onderhoud of reinigen van
onderdelen, schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit de stroomvoorziening.

o Gebruik alleen de medicatie die u is voorgeschreven
door uw arts, ook met betrekking tot de dosering,
duur en herhaling van de behandeling.

o Gebruik, athankelijk van de pathologie, alleen de
behandeling die is aanbevolen door uw arts.

o Gebruik het neusstuk alleen als dit uitdrukkelijk door
uw arts is aangegeven, let er op dat het neusstuk
NOOIT in de neus geplaatst wordt, plaats deze alleen
zo dicht mogelijk bij de neus.

o Controleer in de bijsluiter van uw medicatie voor moge-
lijke contra-indicaties voor gebruik in combinatie met
uniforme aerosoltherapie systemen.

o Stel de apparatuur niet zodanig op, dat het moeilijk is
om het toestel los te koppelen.

o Voor meer hygiénische veiligheid, gebruik de acces-
soires voor niet meer dan 1 persoon.

» Buig de vernevelaar nooit in een hoek van meer dan 60°.

o Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke
elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons
of radioinstallaties. Zorg voor een afstand van mini-
maal 3,3 meter van dit soort apparaten, wanneer u dit
apparaat in gebruik neemt.

Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht
van een volwassene gebruiken. Kleine onder-
delen kunnen worden ingeslikt. Wees alert op
het gevaar van verstrengeling, indien het appa-
raat is voorzien van kabels of slangen.
A Het gebruik van dit apparaat is niet bedoeld als
vervanging van uw huidige behandeling door uw arts.

3. Voorbereiding en Gebruik

Voor het eerste gebruik van het apparaat, raden wij aan
het eerst schoon te maken zoals beschreven in het
instructie gedeelte «Reinigen en desinfectereny.

1. Monteer de vernevelaarset @1). Zorg ervoor dat alle
onderdelen compleet zijn.

2. Vul de vernevelaar met de inhalatie oplossing zoals
voorgeschreven door uw arts. Vul het apparaat nooit
verder dan het maximum.

3. Sluit de luchtslang () aan op de compressor (1) en
plaats de netstroomkabel (2) in het stopcontact (230V
50 Hz AC).

Alle losse onderdelen kunnen worden nabesteld bij uw
lokale distributeur of neem contact op met de Microlife-
Service afdeling (zie inleiding).

Vervanging van de vernevelaar

Vervang de vernevelaar (5) na een lange periode van inac-
tiviteit, in het geval van misvorming, breuk, of wanneer de
kop van de verdamper (5)-a wordt belemmerd door opge-
droogde medicatie, stof, enz. Wij raden aan de vernevelaar
te vervangen na een periode van 6 maanden tot 1 jaar
afhankelijk van gebruik.

A Gebruik alleen originele vernevelaars!
Vervanging van het luchffilter
Onder normale gebruiksomstandigheden, moet het
luchtfilter @3 ongeveer na 500 werkuren of na elk
verstreken jaar worden vervangen. Wij raden aan het
luchtfilter periodiek te controleren (10-12 behandelingen)
en als het filter een grijze of bruine kleur toont of nat is,
te vervangen. Verwijder het filter en vervang het door
een nieuw exemplaar.

&= Probeer niet om het filter voor hergebruik te
reinigen.

(&= Het luchtfilter niet uitnemen wanneer deze in
gebruik is door een patiént.

A Gebruik alleen originele filters! Gebruik het appa-
raat niet zonder filter!

6. Problemen en mogelijke oplossingen

Het apparaat kan niet worden aangezet

e Zorg ervoor dat de netstroomkabel (2) correct in het
stopcontact is geplaatst.

o Zorg ervoor dat de AAN/UIT knop (3)in stand «l» staat.

o Zorg ervoor dat het apparaat functioneert binnen de
in deze handleiding aangegeven grenzen
(30 minuten AAN / 30 minuten UIT).

De vernevelaar werkt niet optimaal of helemaal niet

o Zorg ervoor dat de luchtslang (6) aan beide uiteinden
correct is aangesloten.

e Zorg ervoor dat de luchtslang niet afgekneld, vuil of
verstopt is. Wanneer nodig kan de Iuchtslang worden
vervangen.

o Zorg ervoor dat de vernevelaar (5) volledig is gemon-
teerd en dat de gekleurde verstuiver (5)-a correct is
geplaatst en niet wordt belemmerd.

e Zorg ervoor dat de juiste medicatie is toegevoegd.

7. Garantie

Dit apparaat heeft een garantie van 5 jaar vanaf

aankoopdatum. Tijdens deze garantieperiode zal Micro-

life het defecte product gratis repareren of vervangen.

Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de

garantie ongeldig.

De volgende items zijn uitgesloten van garantie:

o Transportkosten en transportrisico's.

o Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-nale-
ving van de gebruiksaanwijzing.

o Schade veroorzaakt door lekkende batterijen.

o Schade veroorzaakt door vallen of verkeerd gebruik.

o Verpakkings- / opslagmateriaal en gebruiksaanwijzing.

L]

L]

Regelmatige controles en onderhoud (kalibratie).
Accessoires en verbruiksmaterialen: Vernevelaar,
maskers, mondstuk, neusstuk, slang, filters, neusrei-
niger (optioneel).
Mocht garantieservice nodig zijn, neem dan contact op
met de dealer waar u het product hebt aangekocht of met
de service afdeling van Microlife via onze website:
www.microlife.com/support
De vergoeding is beperkt tot de waarde van het product.
De garantie wordt verleend als het volledige product
wordt geretourneerd met de originele factuur. Reparatie
of vervanging binnen de garantie verlengt de garantiepe-
riode niet. De wettelijke claims en rechten van consu-
menten zijn niet beperkt door deze garantie.

8. Technische specificaties
Vernevelings

niveau: 0.4 mi/min. (NaCl 0.9%)
Grootte van de 63% <5 pum

deeltjes: 2.83 ym (MMAD)

Max. vrije

luchttsroom: 15 I/min.

Luchstroom in

werking: 5.31 l/min.
Geluidsniveau: 52 dBA

Stroombron: 230V 50 Hz AC

Lengte

netstroomkabel: 1.6 m
Vernevelings
capaciteit: min. 2 ml; max. 8 ml
Rest volume: 0.8 ml
Gebruiks limieten: 30 minuten AAN / 30 minuten UIT
Werkingscondities: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
30 - 85 % maximale relatieve voch-
tigheid
700 - 1060 hPa atmosferische druk
Bewaar en verzen- -25-+70 °C/-13 - +158 °F
dingcondities: 10 - 95 % maximale relatieve voch-

tigheid
700 - 1060 hPa atmosferische druk

Gewicht: 1306 g

Afmetingen: 103 x 160 x 140 mm

IP Klasse: P21

Verwijzing naar EN13544-1,EN60601-1;

normen: EN 60601-2; EN 60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Verwachte

levensduur: 1000 uur

Dit apparaat komt overeen met de normen van de richt-
liin medische hulpmiddelen 93/42/EEC.
Klasse |l-apparaat met betrekking tot de bescherming
tegen elektrische schokken.
)j/elrnevelaar, mondstuk en maskers zijn type BF toegepast
elen.
A De technische specificaties kunnen zonder voor-
afgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Negpelotrointig Luptrieong

(1) 'EuBolo ouprieang
(2 Kahadio peduarog
(3 Mhviktpo ONIOFF
(@) Napépiopa giATpou aépog
(® NegehomoinTig

-a: Kepah wekaothpa
(® Zwhivag aépog
@) Emotopio
MaoKa TTpooGTIoU yia eVAAIKEG
@ MadIkA paoKa TPOCWTTOU
AvrikardaTaon @iTpou aépog
@1 Zuvohikr cuokeuaaia oe Brkn
12 Pwvik6 Piyxog
@3 ikrpo agpog

Ayarnté TeAdm,

Autég o vegehomoinTg amoteAei éva alopa Bepameiag
aepoCOA karaMnho yia oikiakr xprion. H ouakeun aut
XPNOIHOTIOIEITAN Y1 TV EKVEPWOT) UYPWV WG ETTIONG Kal
UYPWY QOPPOKEUTIKAG AYwyAG (aEpolOA) kar yia T Bepareia
TOU QVQTEPOU KAl KOTWTEPOU QVATTVEUTTIKOU GUOTALATOG.
Edv éxete omoleadnmore amopieg 1§ TpoPAAuaTa A eav
B¢AeTe va TTapayyeileTe kAToIo avTAAATKTIKO E5ApTNLa,
ameuBuvBEiTe GTO TOTTIKG 0ag TUAWA EGUTINPETNANG
mehatwv Tng Microlife. O TwANTAG 0ag Ay TO appakeio
NG TMEPIOXNG 0aG Ba TG EVNUEPWTOUV TXETIKA E TNV
dieuBuvan Tou avrirpoawtou Microlife amv xwpa oag.
EvaMakTikd, emoke@Beite mv 10To0€eAida pag oto
Siadiktuo o dielBuvan www.microlife.com, oTrou
uTropeiTe va Bpeite TOMEG XPAOIES TTANPOPOPIES
OXETIKA LE T TIPOIOVTA LA,

Meivete uyieig — Microlife AG!

1. Emegnynon oupfoiwv

O1 NAEKTPOVIKEG TUTKEUEG TIPETTEI VO ATTOPPITITOVTCN
OUHQWVa Ve TIC 0BNyiEg TTOU EQapUOJOVTaI aTY
m  XWPQ OQG, TIOTE pu% JE Ta OIKIOKG amoppippaTaL.

AioBaoTe TIPOCEKTIKA TIG 03NYiEG TIPIV XPNaIHO-
TIOINCETE QUTF TN CUOKEUN).

Tumog BF epappoauévo Tufua
IE E¢omhiopég kAGong I

@ ZeIpIoKOG apiBpdg
REF| ApiBpéc avagopdg

d KartaokeuaoTig
| oN

O oFF

I'Iﬁochl’u aro GEva aTEPE AVTIKEINEVD KAl TIG
IP21 BAaBepéc ouvémelec TTou ogeilovial oy
€lgpon vepol

C € 01 23 YAuavon ouppépewaong CE

2. Inpavrikég odnyieg aopaAsiag

o AkohoubraTe Tig 0dnyieg xpriong. Autd T0 £yypago
TIAPEXEI ONHAVTIKEG TTANDOQOPIEG OETIKA UE TN
Aeioupyia Tou TTPoIGVTOG Kal TV a0PAAEI auTAg TG
OuoKeUng. AIaBAOTE TIPOTEKTIKA AUTO TO £YypaPO TTPIV
XPNOILOTIOINGETE T1) GUOKEUR KAl KPOTATTE TO Yial
peMovTik avagopd.

o H ouakeun auTr TPETTEN va XpNaILOTIOIETaI yIa TO
OKOTIO TTOU TTEPIYPAQPETAI OTO TIAPAV EVTUTIO OBNYIWV.
O karaokeuaoTig dev GEPEN Kapia eubivn yia TUXOV
{nuid Tou Trpokaheital amé AavBaapévn xpAan.

o Mnv AeITOUpYEITE TNV GUCKEUR E TV TTAPOUTia
0TT0I0UBIITOTE AVAINTIKOU HiyLOTOG EUPAEKTWY e
0€uy6vo N TpwToEEidIo Tou agdnou.

o Auth n ouokeun dev eival KaTaAnAn yia avaioBnaia
ka1 o§uyévwan Tou TveUpova.

o H ougkeur TIPETEN va AEITOUPYET MOVO JE T AUBEVTIKG
£E0PTAHATA OTTWG KATABEIKVUETA qugeoénv[ag. L

o Mn xpnoipotoieite Tn guakeun eav Bewpeite OTI £xel
uTIoOTEl {NId ) €dv TapamproETe KATI aouviiBiaTo.

o [oté pnv avoiyeTe Tn GUOKEUR.

o Aut n ouakeun amoteeital amd euaiodnTa e&apTr-
paTa kal TEETTEN va TV XEIPiZEaTe pe Tpoaox).
Tnpeite Tig 0dnyieg amoBAkeuang kai Aerroupyiag
TIOU TIEPIYPAPOVTAI OTNV EVOTNTA « TEXVIKA XAPAKTN-
pIOTIKA»!

o [lpoaTarelate TV amo:

- vepd Kal uypaaia
- aKpaieg Bepuokpaaieg

KpoUan Kal TITwan

uéAuvan kai okovn

Gpean €kBean aTov Ao

{eaTn Kal kpUo

o AkolouBEire TOUG kavovIaUOUG AOPAAEITG OXETIKA g
TIG NAEKTPIKEG TUOKEUEG KOl OUYKEKPIMEVAL:
- Mnv uvviém TN GUOKEUN He Bpsvgéva 1 uypd xépia.
- TomoBeTAaTE T CUCKEUN O€ OTABEPR Kal 0pIJOvTIa

€TMIQAveIa katd m AsiToupyia Tng.
- Mnv 1paBare 1o kahwbio Tpogodoaiag f) mv idia T
OUOKEUN Y10 va TNV aTTOCUVOETETE aTTO TV Trpilal.
- HmpiCaeivar éva avegapmro oToixeio Tg 10X00g
TOU NAeKkTpIKOU BikTUOU. KpatiaTe Tnv Tpida
npoogdolpn étav n ouokeun eival ae xprion.

o [Ipiv ouvoéoete T guakeur, BeBaiwbeite OTi n povada
10X00G NAEKTPIKOU TTOU OVaPEPETAI TNV ETIKETA OTO
g(mu EPOG TNG GUGKEUNG, QVTIGTOIKEI OTO NAEKTPIKO

ikTuo.

o ZETEPITITWON TTOU T0 KAAWBIO PEURATOG TTOU TIPEXETAl
JE T Guakeun dev TalpIGdel aTnv TIPifa 0ag, ETIKOVW-
VAGTE g EIBIKEVPEVO TTPOTWTTIKG YIal QVTIKATAOTOO
NG TPICag P Wia KATAAANAN. Z€ VeVIKEG vpaupéi, n
Xpnon Twv gmmoxnpancndjv, amAwv fj ToAaTAwY,
Kkai/ kaAwdiwv mpoéktaang dev auviaTaral. Eav n

¥pfion Toug eivai avaykaia, eival amapaimo va xpnol-

HOTIOINGETE TUTIOUG TTOU GUMHOPPUVOVTAI HE TOUG KAVO-

viopoUg ao@aleiag, Tpoagxovtag va unv utrepBaivouv

TO avwTaTa GpIa 1000, TIOU avapéPOVTaI GTOUG META-

UM(HLJGTIUTéQ Kal oTa kaAwdIa ETEKTATNG.

NV a@rVETE TNV CUCKEUR TNV TTPICa 6TaV eV
XPNGIHOTIOIETAI. ATTOGUVOEDTE TNV GUGKEUN a6 TV
Tpida dtav dev gival ag AeiToupyia.

o HeykardaTaon mpémel va ekTeAEiTal TUPQWVA PE TIG
0dnyieg Tou karaokeuaoTy). Mia akataMnAn eykard-
gTaon prropei va mpokahéael BAGRN o mpoowa,
gu'ua 1} QVTIKEIYEVQ, YO TA OTTOIO O KATACKEUATTAG

€V UTTopEi va BewpnBei uTrelBuvog.

o Mnv avTikatagTAaETE To KaAwdIo TPOYodoaiag NG
OUOKeUNG autig. Ze Tepimmwan BAGBNG Tou KaAw-
diou TPOPOBOTIAG, ETTIKOIVWVATTE PE EVA KEVTPO
TEXVIKAG EEUTNPETNONG £E0UTI0BOTNUEVO OTTO TOV
KOTOOKEUAOTH Y10 TNV QVTIKATAGTACT) TOU.

o To kaAwdio Tpopodoaiag TPETe! va eival TTavTa
€VTEAWG EETUAIYEVO, TTPOKEINEVOU VO ATTOTPOTTE]
emikivduvn utrepBéppavan.

o [lpiv TpoPeiTe G€ OTTOIAdATIOTE EPyaTia GUVTAPNONG
1 kaBapIopoU, ATTEVEQYOTIOIRGTE TN GUCKEUI KAl
amoguvoEDTE TV TIPICa aTTd TV TTAPOXN PEUUATOG.

o XpnOIOTIOIETE POVO Ta QPAPUAKA TIOU CUVTAYOYPA-
QNoE Y1 £0GG 0 YIATPOG GG KAl AKOAOUBAOTE TG
0dnyieg Tou 600V agopd atnv docoAoyia, OIGPKEIa
kai ouxvéTnTa TG Bepameia.

o Avahdywg TG TaBnang, Xpno1UoTIOINGTE HOVO T
Bepameia TTOU 0Og OUVEDTNTE O YIaTPOG OOG.

o Na xpnoIpoTIOIEITE T0 PIVIKO PUYX0G OVO £av
UTTOOEIKVUETAI PNTA aTTd TO yIaTPO 0ag, divovtag
11aitepn Tpoaox va pnv eigaydyete NOTE Tig
diakAadwoeig Tou aTn pUTN, ahd va Tig ToTmoBeTeiTe
600 10 duvatov TANaIEaTEPQ.

o EAEyGTe 0T0 £VTUTIO 00NYIWV TOU QAPLAKOU Yia TmOaveg
avtevoeiSeig oy xprian pe Ta cuaTuara Bepaeiag
KOIVWV 0EPOOA.

o Mnv TomroBerteite Tov €€0TAIGHO e TETOIO TPGTIO TTOU Va
pTOdICEI TNV ATTOCUVOEDT) TNG CUCKEUNAG.

e la gsvuAUTepn A0QAAEIT UYIEIVAG, NV XPNaIHOTIONE TE
10 {010 ageooudp yia TIEPICTGTEPT ATTO £val ATod!.

o [loté pnv Auyidere Tov vepehomroinTA Tréivw aTro 60°.

o Mn XpnOIYOTIOIEITE TN GUTKEUN KOVTA O€ I0XUPd
NAEKTPOAYVNTIKA TIEDIQ, OTTLIG KIVITA m)\ég)qu 1 padi-
opwvo. Kpamate améataon TouhdyiaTov 3,3 m amé
QUTEG TIG CUOKEUEG OTAV XPNTIMOTIOIEITE TNV GUTKEUN.

BeBaiweeite 611 Ta TQISIG SEV XPNOIMOTIOIO0V T

@ OUOKeUN Xwpig emiBAewn, 810TI opiopéva pépn

% TOU Eival OPKETA PIKPA KAl UTTAPXE! KivOUVOG

karamoaong. Na €iaTe EVAPEPOI YO TOV KivOUvo
aTpayyaAiouoU o€ TTEPITITWOn TToU auTA n
uakeur] TpogodoTeiTal P KaAwdIa ) GWARVEG.
A H xprion g cucKsugg 0Oev TTpoopieTal oav
UTTOKOTAATATO TWV 0dNYIWV TOU YIaTPOU 0T,

3. Mpocroipacia kai Xpon auTig TG
OUOKEUNG

MpoToU XPNGIHOTIOINGETE TNV GUGKEUR Y1 TTPWTN QOPA,
ouVIoTOUWE va TV KaBapiaeTe 61w TepIypageTal 1o
Ke@ahaio «Kabapiouodg kal amoAupavony.

1. ZUYKEVTPWOTE Td EEAPTALATA TNG GUCKEUATIAG Tou
Negehotroint G9). BeBaiwbeite 611 6Aa Ta e§ap-
para mePIEXOVTAl OTO KOUTI.

2. Tepiote Tov Negehotront pe 1o SidAupa e10TIvVOWY,

oUuQwva PE TIG 0dnyieg Tou yiaTpol oag. Mnv utep-

gaha T0 PEYIOTO ETITTEDO.
uvdEaTe Tov NegehotroinTr pe Tov owArva aépog (6)

QTOV QUNTTIEDTH) g) Kkai BAATE To KaAwdIo pelpaTog
(ri) amv Tpila ?2 0V 50 Hz AC).

4. Tia va apyioei n Bepameia, opiaTe 10 TARKTPO ON/
OFF (3 oty 6¢on «I».

- ToemaTopio fonba aTnv KaAUTEPN EIGTIVOK
(QOPHAKOU OTOUG TIVEUHIOVEG.

- EmAégre pdoka TpoowTou PETagy Paokwy yia
£vr}\A|K£g (8 A TaidIkr (9) kai BeBaiwBeite 6TI
QAUTITEI TEAEIWG TV TIEPIOXT) TOU OTOHOTOS Kall
mepume. i
- XpnoipotroinaTte 6Aa Ta agggoudp aupmepIAap-
Bavopévou Tou plyxoug (33, 6Twg opileTal amd
T0 YIOTPO 0TG.

5. Kard v dicipkeia eioTvonig, kabiaTe o€ dpBia kai xahapr
Béan, ae Tpaméq! kai Ox1 o€ ToAuBPOVa, TTPOKEIUEVOU VOl
amo@euxBEi N CUNTTIEDT TWV AVOTIVEUTTIKWY OEPOYWYWY
oag kal va aMoiwei n amoteAeaparikémra Tng Bepa-
Teiag. Mnv okOBeTe Katd TV SIGPKEI THG EIOTIVONG.
ZraparioTe Ty dladikaaia av dev volwBeTe KA.

6. Orav ohokAnpwaete TV diadikaaia EIGTIVOWY TTOU
ouvIoTA 0 yiaTpog aag, BaATe To TAKkTpo ON/OFF (3)
oTnv 6¢an «O» yia va kAeioeTe TNV GUOKeUN kal ByaATe
TV amoé v Tpida.

7. AGEIG0TE TO UTTOAOITTO TOU QPAPHAKOU OTTO TOV VEPE-
AomoinTr kal kaBapioTe TV cUOKEUN 6TTWG TrEPIYPE-
@etal aTo KepaAaio «KabBapiopdg Kal amoAupavany.

@ Auti n ouokeun OXEBIAOTNKE yia SIAKOTTTO-
pevn xpnon: 30 Aerrrd On / 30 Aerrrd Off.
2BA0TE TNV oUCKeun peTa amd 30 AeTTa xprnong
ka1 TepIPEVETE yia akdpa 30 AeTrTd Tmpiv ouveyi-
0€Te ™V Bepareia.

@ H ouokeun dev amaitei BaBuovounan.

A ATayopeUETal OTTOIAdATIOTE TPOTIOTIOINGN TNG
OUOKEUNG.

4. KaBapiopog Kai amroAUpavon

MpoaoekTikd kabapioTe 6Aa Ta e§apTuaTa aTmod Ta
uTroAeippaTa Tou gappdkou Kai TBavég akabapaieg,
ueTa oo kGBe Bepareia.
XpnoipoTroinaTe Eva Pahakd Kal OTeyvo Travi We pn-
AeiavTiké kaBapIaTIKA yia va KaBapigETe TO GUPTTIEDTH.
A BeBaiwBeite 611 10 E0WTEPIKG PEPN TNG
OUOKeUNG BEV EpXOVTaI O€ ETTAQH Pe UYPA Kal OTI
n mpia €xer amoouvdedei.
KaBapigpog kai amoAdpavon Twv e§aptnudTwy
AxoouBraTe TTpoTEKTIKA TIG 08nyieg kaBapIauoU Kai aToAl-
pavong Twv egaptpdTwy kabwg eivar TOAD anuavTika yia
mv amodoan TG GUKEURG Kail T eTTTUYia TG Bepareiag.
Mpiv Kan PeTd arrd KaBe Bepartreia
AmoouvappohoyiaTe To vegehoront (5) OTpEpovTag 10
€MAVW AKPO APITTEPOOTPOPA KAI APAIPEDTE TOV KWVO TG
aywyns @appakou. MAUVeTE Ta e§apTAPATA TOU amooUVap-
HoAoyNPEVOU VEPEAOTTOINTH, TO ETTIATOWIO (7) KAI TO PIVIKO
pUyxoc 12 pe vepd T Bpuang; BubioTe e BpaaTd vepd yia
5 hemrTd. ZuvappoloynaTe Eava Ta e5apTrLATA TOU VEQEAO-
TIOINTA KAl GUVOEDTE TOV GTNV UTIOBOKT TOU GWARVA aEPa,
€EVEPYOTIOINATE TN GUOKEUN KaIl aQriOTE T va AEITOUpyRoEl
yia 10-15 Aemra.
@ TAOVETE TIG HGOKeG Kal Tov OwARvVa aépa pe
{eaT6 vepo.
@ XpnoluoTolEite HOVO KpUa uypd amoAluavong
aKoAouBWVTAG TIG 0dnYieg TOU KATAOKEUATTH.
A Mnv Bpddere f amrooTeIpivere Tov owArva aépa
Kail TIg PAOKEG.
5. Zuvtipnon, ®povTida kai service
Mapayyeikee dAa Ta e§apTAPATA ATTG TOV EUTTOPO 1) TOV
(QOPUAKOTIONB, i ETTIKOIVWVACTE LUE TO Service g
Microlife (eite TapakdTw).
AvTikatdoTaoon Tou vepehotroinTi
AvTIKaTaoThOTE TOV VEQEAOTIOINTH () HETA OO M HaKPIG
TIEPiodo adpAvelag, O€ TIEPITITWOEIG GTTOU TTAPOUTIAdE!
TAPAPOPPWOEIS, PN, 1 6TaV N KEPaA YekaoTipa (5)-a
eival gpaypévn amd gnpd eapuaka, akovn, KATT. Zag auvi-
OTOUHE TNV QVTIKATACTOGT) TOU VEPEAOTTOINTA PETE OTTO Wiat
Tepiodo petagl 6 pnvav kar 1 éroug, avahdywg Tng Xprang.
Xpnaiporoleite Pévo auBevTikoUg vepehotroinTég!
AvTikatdoTaon Tou giATpou aépa
e KaVOVIKEG TUVBAKEG Xprang, To GiATpo aépa (33
mpémel va avtikadioTatal Tepitou peTd améd 500 wpeg
AeiToupyiag f peta amd kabe Eva £T0G. Xag TPOTEIVOUPE
va eAéyxeTe TrEPIOBIKG TO PiATpo aépa (10-12 Bepaeieg)
Kal av aTToKTa €va YKpI 1) KagE xpwua A ival uypd,
TIPETIEI VA TO QVTIKATOOTAOETE. ATTOOUVOEDTE TO QIATPO
Kl QVTIKATAOTACATE TO E €val VEO.
&= Mnv mpooTabrAoeTe va kabapioete 1o @iATpo yia
ETMAVaYPNOILOTIOINOT) TOU.
&= Devipémel va yivetar emOKeU i GuvTApNON Tou
@iATPOU KaTél TV BIGipKEID NG XPAONG O ATBEVH.
A Xpnaoiyotoleite pévo auBevtika giAtpal Mnv
XPNOIHOTIOIEITE TNV GUTKEUN XWwpig PiATpo!

6. AuoAciToupyia Kol AVTIHETWTTION

H ouokeun dev avaper

o BefaiwBeire 611 0 KOAWSIO pedaTOg (2) eival owaTd
ouvdedepévo oTnv TIpida.

o Befaiwbeite 611 o mAfkTpo ON/OFF (3) Bpioketal oTnv
Béan «l».

o BefaiwBeite 611 n guakeur AeiToupyei evidg opiwv
TIOU avaQEPOVTal OTO TTAPOV eyxelpidio AciToupyiag
(30 Aetrta On / 30 Aetrté Off).

0 vepehomoinTig utroAeIToupyei i Sev AeiToupyei

KaBoAou

o BeBaiwBeite 611 0 cwARVAG aépog (6) Eival owaTd
ouvdESEPEVO Kal OTIG dUO AKPEG.

o BeBaiwBeite 611 0 oWARVAG aépog dev gival TTaTn-
pévog, dImAwpévog, Bpwpikog fi Boulwpuévog. Edv
eival amapaitnto, avTikaTaoTAGTE TOV.

o BeBaiwbeire 611 0 vepehommoinTrg (B) €ival owaTél ouvde-
depévog kail 1) ke@ar wekaoTrpa (5)-a Exel TOoBeT e
owaTd kal Oev TapepTodideTal.

o BeBaiwbeite 61 T0 amapaitTo @Appako £xel MPooTeDE.

7. Eyyinon

H ouokeun autr kaAUTITeTal amé 5 €A eyyonon mou

10¥UEl aTrd TV nuepopnvia ayopds. Kara tn diapkeia

auTAg TG TIEPIGAOU EYYUNONG, KATA TNV KPian TG, N

Microlife Ba emmokeudael 1 Ba avtikataoTioel To ehar-

TWUATIKO TTPOiGV Swpedv.

¢ TePITITWOT AVOiyPaTOg A TPOTTOTIOINGNG TNG

OUOKEUNG, N EyyUNaN aKUPWVETAL.

Ta akéhouBa e&aipolvTal amé v gyyinon:

o Kb0T0G Kail Kivouvol ETapopag.

*  Znpid Tou TPOKABNKE a6 Ea@aAuévn Epapuoy N
N OUPHOPGWON LE IS 0Bnyieg XpAang. i

e Znpid Tou TTPoKARBNKe aTmd S1appPOr| UTIaTAPIWV.

o Znpid TTou TTPoKANBNKe aTmd aTuXnua A Kakn XpAon.

o Tuokeuaaia/uAikd amobrikeuang kal odnyieg xpnong.

L]

L]

TakTikoi EAeyyol kai auvthpnan (Baduovépunan).
Aeoouap kal aviahakTikd: NepehotroinThg,
PAOKEG, ETMOTOI0, PIVIKO pUYXOG, TWARVAG, GIATPa,
PIVIKA podEAQ (TTPOCIIPETIKN).
Edv amaiteitar service eyyinong, TApakaAw ETIKOIVW-
VAOTE E TOV EUTTOPO ATTO TOV OTT0I0 AYOPATTNKE TO
TIPOiGV N} We T0 TOTTIKG aag service Microlife. Mmopeite va
ETTIKOIVWVATETE PE TO TOTTIKG aag service Microlife uéow
NG 10T00EAIdAG pag:
www.microlife.com/support
H amonuiwan mepiopicerar atnv agia Tou mpoiévtog. H
€yyUnan Ba xopnynbei eav To TANPEG TTPOIOV EMOTPOPE]
GUVOOEUOHEVO L TO apyIKO TIHOAGYI0. H emioKeun 1 n avTi-
KATAOTOON EVIOG £YYUNONG OEV TIAPATEIVET 1) AVAVEWVEI TNV
Tepiodo eyyunang. O1 vouIkég agiwaelg Kal Ta dIKalwuaTa
Twv KaravaAwTwy dev BiyovTal amé autiv my eyyunan.

8. Texvikd XapaKTnPIOTIKA

Tayomra
vepehomoinan: 0,4 mi/min. (NaCl 0,9%)
MéyeBog owpamidiou: 63% <5 um

2.83 um (MMAD)
Méyiomn pon aépa: 15 l/min.

Aeitoupyiki pon aépa: 5.31 I/min.
Emimedo akouotikig: 52 dBA

MnyA nAekTpikod

pevpaTOg: 230V 50 Hz AC

Mrkog kaAwdiou

pevpaTOG: 16m

NegehotroinTikn

IKavoTNTO: min. 2 ml; max. 8 ml
Méyebog

uTroAcipparog: 0,8ml

‘Opia AeiToupyiag: 30 Aerrra On / 30 Aerrrd Off.

Zuvlikeg Aeimoupyiag: 10-40 °C /50 - 104 °F
30 - 85 % péyioTn OXETIKN

ugpamq
700 - 1060 hPa Apoagarpikr
Tiieon

ZuvBiKeg 25-+70°C/-13 - +158 °F
amodnkeuang Kai 10 - 95 % péyioTn OXETIKA
pETaQOPAG: ngaoia
700 - 1060 hPa Athoo@arpikr
Tiean
Bapog: 1306 g
AlaoTaoeig: 103 x 160 x 140 mm
IP Katnyopia: 1P21
Zuppopewon pe EN13544-1;EN60601-1;
mpOTUTTO: EN60601-2; EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11
Avapevopevn
Sidpkeia {wig: 1000 wpeg

H OUGKEU GUUHOPPWVETAI PE TOUG KAVOVIOHOUG
laTpIKWY ZUGKEUWY, OUMQWVA pE TV odnyia 93/42/EEC.
Zuokeur KAdong II, daov agopd v TTpoaTagia amo
nAekTpomAngia.
O Negehotrointg, T0 EmMATOWIO KAl OF PAOKES €ival T0TIOU
BF e@apuoopéva tpfuara.

A O TexvIkéG Tpodiaypageg pmopoldv va aldgouv

XWwpig TTponyoUpevn e1domoinan.
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